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resumo 
 
 
O presente trabalho teve como objectivo a revisão do plano de controlo interno 
do laboratório de microbiologia do departamento de controlo de qualidade da 
Nestlé – Fábrica de Avanca. Foi desenvolvido um estudo teórico que 
permitisse dar resposta a este objectivo, o qual se encontra exposto na 
introdução deste trabalho. Este estudo permitiu identificar as principais 
componentes de um plano de controlo interno: equipamento, meios de cultura 
e reagentes, higiene e ambiente, analistas e verificação do cumprimento dos 
métodos analíticos.  
Todas as componentes do plano existente foram revistas e actualizadas. Na 
componente de equipamento incidiu-se, maioritariamente, na documentação 
para os novos aparelhos, não contemplados no último plano elaborado. Na 
componente de meios e reagentes foi desenvolvido um plano de 
rastreabilidade. Quanto à parte de controlo do ambiente, foram revistas as 
frequências de higienização e desenvolvidos novos planos de controlo do 
ambiente. Relativamente aos analistas, avaliou-se o seu trabalho, recorrendo 
ao cálculo de repetibilidade e reprodutibilidade intermédia dos seus resultados 
analíticos. 
Devido à inexistência de um plano de verificação de cumprimento dos métodos 
analíticos, reconheceu-se a necessidade de efectuar este tipo de controlo e foi 
fundamental a concepção de um plano que permitiu efectuar esta verificação. 
Para além da concepção deste plano de verificação, actualizaram-se as 
componentes de equipamento, meios de cultura e reagentes, higiene e 
analistas. Foi igualmente desenvolvido um plano de rastreabilidade de meios 
de cultura e um plano de controlo do ambiente. 
A revisão do plano de controlo interno foi extremamente importante, uma vez 
que permite a obtenção de resultados fiáveis e proporciona ao laboratório os 
requisitos necessários para futuras auditorias.  
Foi ainda realizado um estudo sobre a possível mudança de parâmetro de 
liberação para parâmetro de monitorização relativo à quantidade de probióticos 
em farinhas lácteas. 
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abstract 
 
This study aimed at reviewing the internal control plan of the microbiology 
laboratory in the quality control department in Nestlé – Avanca Factory. A 
theoretical study on the subject was developed, which is explained in the 
introduction. This allowed the identification of the main components of an 
internal control plan: equipment, culture media and reagents, hygiene and 
environment, analysts and verification of the compliance of analytical methods. 
All components of the existing plan were reviewed and updated. In the 
equipment component the main focus was the documentation for the new 
devices, not covered by the existing plan. In the culture media and reagents 
component a traceability plan was developed. To monitor the environment, the 
cleaning frequency was revised and a new control plan was developed. In 
order to control the analysts’ results, their work was evaluated calculating the 
repeatability and reproducibility of their results. 
Due to the lack of an existing plan for the verification of the compliance of the 
analytical methods, it was recognized the need for this type of control and was 
critical to design a plan to verify it. In addition, the following components were 
updated: equipment, culture media and reagents, hygiene and analysts. It was 
also developed a traceability plan for culture media and an environmental 
monitoring plan.  
The review of the internal control plan was extremely important because it 
allows obtaining reliable analytical results and provides the laboratory with the 
necessary requirements for future audits. 
It was also carried out a study on the possible change from a release 
parameter to a monitor parameter on the amount of probiotics in powder 
products. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. NESTLÉ 
A Nestlé é uma companhia alimentar com origem na Suíça que surgiu em 1867, quando o seu 
fundador, Henri Nestlé, inventou uma farinha láctea para bebés de forma a suprir as carências 
da alimentação infantil da época.  
Em 1905 fundiu-se com a Anglo-Swiss Condensed Milk Company, data a partir da qual 
acelerou o seu processo de internacionalização e diversificação de produção aumentando o 
seu crescimento interno, acompanhado pela criação e lançamento de novos produtos. 
Associado ao crescimento interno, também houve um grande crescimento externo, através da 
aquisição de empresas e fusões, assim como pela formação de novas fábricas. Desta forma, o 
grupo Nestlé alargou a sua gama de produtos tornando-se actualmente numa das empresas 
mais importantes do seu sector. 
1.2. FÁBRICA DE AVANCA 
No início do século XX, o professor Egas Moniz foi o grande impulsionador do lançamento 
da indústria leiteira em Portugal ao promover, em Avanca, a primeira fábrica de leite em pó – 
a Sociedade de Produtos Lácteos, Lda., constituída a 10 de Março de 1923, que se iria tornar 
no berço da Nestlé Portugal. Em 1933, o professor Egas Moniz, bom conhecedor da vida e 
obra de Henri Nestlé, deu novo passo decisivo para a indústria ao conseguir a participação da 
Nestlé na Sociedade de Produtos Lácteos, obtendo assim o exclusivo de fabricação e venda de 
produtos Nestlé. 
A Nestlé iniciou o seu rápido crescimento e ascensão em Portugal com o lançamento de 
farinhas infantis e leite condensado. Actualmente a fábrica de Avanca está dividida em vários 
sectores, nos quais se produz uma vasta variedade de produtos, como é possível verificar no 
anexo 1. 
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2. CONTROLO DE QUALIDADE 
2.1. DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE 
A qualidade tornou-se uma característica distintiva vital para a competição no mercado de 
produtos alimentares, de tal forma que o esforço para a obtenção de qualidade já não é uma 
escolha mas sim uma obrigação. Hoje em dia o conceito de qualidade abrange uma grande 
variedade de aspectos dos produtos alimentares. 
Como consequência da industrialização e do aumento de escala associado aos sistemas de 
produção, um acidente de contaminação, por exemplo, pode pôr em risco um elevado número 
de consumidores. Assim sendo, deve ser construído um sistema que previna falhas, em vez de 
um que as corrija. Em 1990 houve em média 120 casos de doença causada por consumo de 
alimentos por cada 100.000 pessoas em 11 países Europeus. Outras estimativas indicam que 
em alguns países Europeus existem pelo menos 30.000 casos de gastroenterite por cada 
1.000.000 pessoas. Face a estes dados, torna-se evidente a necessidade de um controlo 
adequado da qualidade do processo de fabricação e do produto terminado[1]. 
Existe um leque de definições para qualidade, no entanto, de uma forma resumida pode dizer-
se que qualidade é corresponder ou exceder as expectativas do consumidor[2]. De referir que 
segundo a “International Organisation of Standardisation” (ISO), a definição de qualidade é 
“alcançar de forma sustentada a satisfação dos consumidores, juntando o alcance das 
necessidades e expectativas do consumidor com o compromisso da organização em executar 
melhorias contínuas de eficiência e eficácia”. 
2.2. ATRIBUTOS DE QUALIDADE 
É essencial ter uma visão global clara de quais os atributos que influenciam a percepção de 
qualidade dos alimentos para controlar e assegurar essa mesma qualidade. Estes atributos 
podem ser divididos em duas classes, intrínsecos e extrínsecos[3]. 
2.2.1. INTRÍNSECOS 
Os atributos intrínsecos incluem os aspectos de segurança e saúde, tempo de armazenamento 
e propriedades sensoriais, conveniência e confiança no produto. 
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Segurança alimentar e saúde – os aspectos de saúde referem-se à composição dos alimentos e 
dieta. A segurança alimentar refere-se aos requisitos que o alimento tem de apresentar de 
forma a estar livre de perigos, dentro de um risco aceitável. Este risco pode ser descrito como 
a probabilidade e severidade de perigo para a saúde humana, isto é, um produto pode ser 
considerado como seguro se os seus riscos forem julgados como aceitáveis. Existem várias 
fontes de perigos que podem afectar a segurança alimentar, como o crescimento de 
microrganismos patogénicos, a presença de compostos tóxicos, agentes físicos, entre outros. 
Propriedades sensoriais e tempo de armazenamento – as propriedades sensoriais (sabor, odor, 
cor, aparência, textura, etc.) são determinadas por características físicas e químicas da 
composição do produto. O tempo de armazenamento pode ser definido como o tempo entre o 
processamento/empacotamento do produto e o ponto em que este se torna inaceitável para 
consumo. Esta inaceitabilidade é geralmente o reflexo da redução das propriedades sensoriais, 
por exemplo, pela formação de odores desagradáveis produzidos pela actividade microbiana. 
Confiança no produto e conveniência – a confiança no produto refere-se à concordância entre 
a composição do produto e a sua descrição, por exemplo, se está descrito um enriquecimento 
em vitamina C, a sua concentração após processamento, empacotamento e armazenamento 
deve corresponder à descrita na embalagem. A conveniência está relacionada com a facilidade 
de uso e consumo, logo contribui para a qualidade[2]. 
2.2.2. EXTRÍNSECOS 
Características do sistema de produção – estas características referem-se à forma como o 
produto é fabricado. Inclui factores como o uso de pesticidas durante o cultivo de vegetais, o 
tratamento dos animais durante a criação ou o uso de técnicas de conservação. A forma como 
estas características influenciam a aceitação do consumidor é bastante complexa. 
Aspectos ambientais – estão relacionados com as implicações ambientais, como o tipo de 
embalagem utilizado e gestão dos resíduos gerados. 
Marketing – o efeito do marketing num dado produto é complexo, podendo determinar outras 
características extrínsecas, afectando a qualidade esperada ou a qualidade experienciada[4, 5]. 
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2.3. DEPARTAMENTO DE CONTROLO DE QUALIDADE 
Como o próprio nome indica, a função do departamento de controlo de qualidade, é assegurar 
e controlar a qualidade dos produtos e processos de produção. Este controlo é geralmente 
feito da seguinte forma: 
Estabelecer desempenhos padrão  Passo 1 
    
Medir o desempenho actual  Passo 2 
    
Comparar o desempenho actual com o desempenho padrão  Passo 3 
    
Tomar medidas correctivas (Se necessário)  Passo 4 
Para isto, o departamento de controlo de qualidade tem de efectuar diversas tarefas: 
 Garantia e controlo da qualidade dos produtos, melhoria e controlo dos processos de 
controlo de qualidade; 
 Recolha de dados e fornecimento de informação relativamente ao desempenho de 
qualidade; 
 Avaliação dos processos de análise de forma a estabelecer um controlo de qualidade 
eficiente e efectivo, como por exemplo, QMS (Quality Management System); 
 Fornecer suporte aos outros departamentos na resolução de problemas, fazendo 
reclamações ou anulando processos; 
 Manter-se a par do conhecimento base relacionado com a gestão da qualidade; 
 Fornecer suporte no melhoramento de programas, tanto a nível de processos como 
produtos; 
 Fornecer suporte na definição e implementação de políticas de qualidade. 
Dado que o controlo de qualidade tem como função garantir a qualidade dos produtos e dos 
processos, também é sua função a implementação de vários sistemas de qualidade, como Boas 
Práticas de Fabricação, Boas Práticas de Higiene, padronização através da ISO (International 
Standart Organization), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Boas Práticas 
de Laboratório, etc., sistemas que fornecem orientações, requisitos legais e normas. Estes 
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sistemas de qualidade diferem no seu foco de qualidade (por exemplo, segurança alimentar, 
garantia dos fornecedores, qualidade total, etc.) e na sua abordagem (foco mais tecnológico ou 
focando-se mais na gestão). Uma vez que estes sistemas são diferentes, podem complementar-
se entre si, cobrindo os diferentes aspectos da qualidade.  
O controlo de qualidade é um processo contínuo de avaliação de desempenho, no entanto, 
controlar não é apenas inspeccionar, mas também tomar medidas correctivas quando o 
desempenho não está em concordância com as especificações. O principal objectivo do 
controlo de qualidade é a produção de um produto que cumpre as especificações dentro de um 
intervalo de tolerância[2]. 
O departamento de controlo de qualidade da Nestlé – Fábrica de Avanca está dividido em 
vários laboratórios: 
 Laboratório de 
microbiologia 
 Microbiologia geral Análises microbiológicas: 
indicadores, patogénicos, etc.  Salmonella 
  
 Laboratório físico-químico 
Actividade da água, análise de proteínas, 
açúcares, vitaminas, etc. 
  
 Laboratório de material de 
embalagem 
Dimensões do material, condições de 
impressão, gramagem, espessura, etc. 
  
 Sala de Degustação 
Sabor, cor, odor, aparência (de matérias 
primas e produto final), treino de 
degustadores, etc. 
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3. LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 
Os microrganismos vivem no nosso corpo e no nosso ambiente, logo não é surpreendente 
encontrar vários tipos destes organismos (leveduras, bolores, bactérias, vírus e protozoários) 
nos alimentos. A sua presença pode ser maléfica (quando causam deterioração dos alimentos 
ou doença em quem os consome) ou benéfica (quando são utilizados, por exemplo, em 
fermentações ou como probióticos). 
No anexo 2 são fornecidas características das bactérias de relevância para alimentos e 
ambientes de produção alimentar, usadas para a sua identificação. O crescimento microbiano 
em alimentos é bastante complexo, sendo regulado por factores genéticos, bioquímicos e 
ambientais. Esses factores podem ser classificados como intrínsecos ou extrínsecos. As 
características dos próprios alimentos são os factores intrínsecos, estes incluem compostos de 
ocorrência natural, compostos adicionados como conservantes, o potencial de oxidação 
redução, actividade da água e pH. Os factores extrínsecos são factores externos aos alimentos. 
A temperatura e composição do ar são os factores que têm maior influência no crescimento 
microbiano. 
A carga microbiológica dos alimentos tem essencialmente duas consequências, a deterioração 
dos alimentos e a transmissão de doenças. A deterioração dos alimentos é definida por uma 
mudança de características que os tornam inaceitáveis. Um dos pontos-chave na indústria 
alimentar é a garantia da segurança dos alimentos e uma parte fundamental dessa segurança é 
o controlo microbiológico dos diferentes componentes envolvidos na produção, desde as 
matérias-primas até ao produto terminado[6]. 
O laboratório de microbiologia tem como função a execução de análises de forma a 
monitorizar a carga microbiológica dos vários produtos (desde matérias primas, produtos em 
curso de fabricação e produtos terminados) e ambiente de fabricação (água, ar, amostras de 
aspiradores, etc.), assim como higiene dos trabalhadores. 
O laboratório de microbiologia da fábrica de Avanca encontra-se dividido em duas partes, 
microbiologia geral e Salmonella. A estrutura de microbiologia geral, e tal como o nome 
indica, efectua análises procurando por indicadores microbiológicos e uma variedade de 
estirpes de bactérias e fungos. A parte de Salmonella encontra-se à parte do laboratório de 
microbiologia geral devido às necessidades estruturais que este tipo de análise requer, 
evitando uma contaminação cruzada do resto do laboratório. 
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4. PLANO DE CONTROLO INTERNO 
Os laboratórios de microbiologia devem implementar um programa de Garantia de Qualidade 
para ajudar a garantir que os resultados obtidos são os correctos. Todos os métodos utilizados 
no laboratório devem ser incluídos, tanto quanto possível, neste programa. Os procedimentos 
de Garantia de Qualidade e planos de monitorização devem estar sumariados como um Plano 
de Controlo Interno, o qual deve estar disponível para todo o pessoal e deve ser revisto e 
actualizado regularmente, para corrigir fraquezas e para avaliar a necessidade de substituição 
de equipamento e formação do pessoal[7]. Além disso, a implementação e actualização 
frequente do plano de controlo interno são essenciais para a obtenção de resultados 
laboratoriais fiáveis.  
Dados relacionados com medições de controlo têm de ser registados, para assegurar uma 
detecção rápida de desvios e demonstrar que os factores que influenciam os resultados 
analíticos estão sob controlo. 
Assim, um plano de controlo interno (PCI) entende-se como sendo um conjunto de 
verificações conduzidas pelo laboratório, de forma a assegurar a fiabilidade dos resultados, e 
deve incluir planos de calibração de todo o equipamento e instrumentos, de verificação de 
desempenho de meios e reagentes, de higiene, de avaliação dos analistas e de auditoria aos 
métodos para verificar o cumprimento dos métodos analíticos[8]. 
4.1. EQUIPAMENTO 
Deve ser incluído no plano de controlo interno o equipamento cujo funcionamento tem 
impacto directo nos resultados das análises, tal como estufas, banhos-maria, autoclaves, 
medidores de pH, etc. Equipamento como vortexs, agitadores, homogeneizadores, hottes, que 
têm um impacto menor sobre os resultados, também podem ser incluídos no plano de controlo 
interno, mas não são discutidos em pormenor. Deve existir um plano de calibração de 
instrumentos, isto é, uma verificação regular do equipamento de medição com padrões 
definidos para assegurar a fiabilidade dos processos e resultados de laboratório. O plano de 
controlo interno do equipamento deve conter uma descrição do equipamento e do seu uso, os 
aspectos críticos da sua utilização, aspectos de controlo e registo, a pessoa responsável pelo 
seu controlo, qual o método utilizado para esse controlo, a frequência com que é efectuado e 
quais as acções de correcção a tomar em caso de desvio. Assim sendo, deve ser criada, e 
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frequentemente actualizada, documentação que contenha todos os pontos acima 
mencionados[8]. Cada instrumento tem de ter um calendário de manutenção e calibração 
documentado, descrevendo os procedimentos a ser usados. Além disso, deve estar disponível 
uma folha de registo na qual se deve registar o seguinte: 
 Nome do equipamento; 
 Nome e identificação do fabricante (modelo e número de série); 
 Versão do software (quando aplicável); 
 Número de inventário único; 
 Data em que foi colocado em funcionamento; 
 Calendário de manutenção; 
 Avarias; 
 Reparações; 
 Serviços de contratos externos; 
 Calibrações; 
 Pessoa(s) responsáveis. 
O manual de instruções fornecido pelo fabricante também deverá estar disponível para cada 
item do equipamento 
Resultados analíticos correctos dependem do cumprimento das condições de operação, o que 
torna necessário a existência de registos que controlem estas condições com as seguintes 
informações: 
 Identificação do equipamento; 
 Frequência das verificações; 
 Valor alvo ou intervalo de tolerância; 
 Data e assinatura da pessoa que efectuou a verificação; 
 Iniciais da pessoa que efectuou a observação; 
 Uma coluna para “acções correctivas” no caso de desvios.[7] 
De seguida é fornecida a descrição e forma de utilização do tipo de equipamento que tem 
maior influência nos resultados analíticos, assim como os aspectos críticos que devem ser 
controlados, a forma como deve ser feita a sua monitorização, respectivos registos e acções 
que se devem tomar em caso de desvios dos valores estabelecidos. 
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4.1.1. ESTUFAS 
Descrição/uso: As estufas consistem numa câmara isolada que permite a manutenção de uma 
temperatura desejada em todo o seu volume. Esta temperatura constante é um elemento crítico 
na maioria das análises microbiológicas dado que influencia a recuperação e crescimento de 
microrganismos relevantes. 
Principal parâmetro e importância de controlo: Um dos principais parâmetros, senão o 
principal, é a temperatura. A temperaturas muito baixas ou muito altas os microrganismos em 
geral não são capazes de crescer, podendo mesmo morrer. A temperatura mínima e máxima 
difere bastante entre microrganismos. Assim, a temperatura afecta os microrganismos em dois 
sentidos diferentes, à medida que aumenta, as reacções químicas e enzimáticas na célula 
decorrem a taxas mais rápidas, aumentando a velocidade de crescimento. No entanto, acima 
de uma certa temperatura os componentes celulares podem ser danificados de forma 
irreversível. À medida que a temperatura aumenta, dentro de uma certa gama, o crescimento e 
funções metabólicas aumentam, até ao ponto em que começam a ocorrer reacções de 
inactivação ou mesmo de desnaturação. Acima deste ponto as funções celulares tornam-se 
nulas. Por outro lado, a baixas temperaturas a membrana citoplasmática perde a sua fluidez, 
ficando com a capacidade de transporte de nutrientes bastante reduzida, impedindo o 
crescimento dos microrganismos. 
Para cada microrganismo existe então uma temperatura mínima, abaixo da qual o crescimento 
não é possível, uma temperatura óptima, na qual o crescimento é mais rápido e uma 
temperatura máxima, acima da qual não existe crescimento como se pode verificar na Figura 
1[9]. 
 
Figura 1 - Efeito da temperatura no crescimento microbiano  
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Aspectos críticos: Se a temperatura ambiente for apenas ligeiramente mais baixa que a 
temperatura de incubação, a estufa deve estar equipada com um sistema de arrefecimento. 
Existem gradientes de temperatura no interior das estufas, que devem ser conhecidos e tidos 
em conta. Se a transferência de calor for insuficiente podem ocorrer gradientes de temperatura 
no interior do material incubado. É necessário que a câmara seja alvo de limpeza e 
desinfecção regulares. As estufas não devem ser completamente cheias porque os meios de 
cultura irão demorar mais tempo a equilibrar a temperatura e a circulação de ar torna-se 
reduzida. 
Monitorização e registo: Para monitorizar as estufas devem ser utilizados termómetros 
calibrados independentes do sistema automático de regulação. A exactidão dos instrumentos 
de medida tem de ser quatro vezes superior (exemplo: para uma exactidão requerida de 1ºC, a 
exactidão do instrumento de medida deve ser 0,25ºC). É necessário que os termómetros sejam 
colocados em glicerol para evitar mudanças rápidas de temperatura devido à abertura da 
estufa e a temperatura deve ser registada, pelo menos, uma vez por dia, sendo que a situação 
ideal seria registo em contínuo com suporte informático. 
Acções em caso de desvio: Se forem detectados desvios fora dos limites críticos, as 
definições da estufa devem ser ajustadas e a temperatura verificada novamente após um curto 
período de tempo. Se necessário deve-se recorrer a pessoal qualificado para a reparação do 
equipamento. Dependendo da extensão do desvio, os resultados poderão ter que ser 
descartados e as análises repetidas[8]. 
4.1.2. BANHO DE ÁGUA COM TERMÓSTATO 
Descrição/uso: Banho de água consiste num contentor cheio de água mantida a uma 
temperatura constante regulada por um termóstato automático. A exactidão requerida depende 
do tipo de utilização (geralmente  1°C). Para uma melhor exactidão o banho deve estar 
equipado com um sistema de circulação.  
Principal parâmetro e importância de controlo: Nos banhos de água a temperatura é o 
parâmetro principal a ter em conta pelas razões já mencionadas anteriormente. 
Aspectos críticos: Para garantir a temperatura correcta e um tratamento térmico eficiente, é 
necessário ter sempre líquido suficiente e assegurar que o material está imerso de forma 
apropriada. É necessário colocar um segundo termómetro num recipiente de referência com o 
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mesmo solvente ou meio para se obter a temperatura real. O banho de água deve ser limpo e a 
água substituída frequentemente. 
Monitorização e registo: A monitorização deve ser efectuada com termómetros calibrados 
independentes do sistema automático de regulação e devem ser posicionados de forma a não 
serem afectados pela resistência de aquecimento. A monitorização e registo devem ser feitos 
pelo menos diariamente. 
Acções em caso de desvio: Quando se verificarem desvios na temperatura relativa aos limites 
fixados, devem-se ajustar as definições do aparelho e voltar a verificar a temperatura após um 
curto período de tempo, recorrendo a pessoal qualificado para a reparação do aparelho quando 
necessário. Dependendo da extensão do desvio, os resultados podem ter de ser descartados e 
as análises repetidas[8]. 
4.1.3. FRIGORÍFICOS 
Descrição/uso: Consistem numa câmara isolada que permite manter temperaturas baixas (0-
4,5ºC) de uma forma estável em todo o seu volume. São maioritariamente utilizados para 
armazenamento de meios de cultura e reagentes estéreis, amostras e estirpes. 
Principal parâmetro e importância de controlo: Uma vez que o principal objectivo dos 
frigoríficos é o armazenamento (controlo do crescimento microbiano e actividade enzimática), 
o principal parâmetro é a temperatura, mais especificamente a temperatura mínima, pelos 
motivos anteriormente referidos[9]. 
Aspectos críticos: A temperatura ambiente alta pode afectar o desempenho dos frigoríficos, 
por isso os aparelhos devem estar colocados em sítios protegidos de temperaturas altas e de 
luz solar directa. A existência de gradientes de temperatura deve ser considerada e a sua 
distribuição conhecida. Podem também ocorrer gradientes de temperatura no material 
colocado no frigorífico, promovido pelo enchimento excessivo e de forma incorrecta, 
impossibilitando a circulação de ar. A câmara do frigorífico deve ser limpa de desinfectada de 
forma regular. Meios de cultura e reagentes estéreis devem ser armazenados separadamente 
de estirpes. 
Monitorização e registo: A monitorização é efectuada recorrendo a termómetros calibrados 
independentes do sistema automático de regulação, colocados em glicerol. A monitorização e 
respectivos registos devem ser feitos diariamente. 
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Acções em caso de desvio: Ao verificar desvios fora do intervalo definido, as definições do 
equipamento devem ser ajustadas e caso seja necessário deve-se recorrer a pessoal qualificado 
para a sua reparação. Dependendo da extensão do desvio pode ser necessária a repetição das 
análises[8]. 
4.1.4. CONGELADORES 
Descrição/uso: Os congeladores consistem em câmaras isoladas que permitem baixas 
temperaturas entre -18ºC até -80ºC e as mantêm estáveis entre  1°C da temperatura desejada 
em todo o seu volume. São utilizados principalmente para o armazenamento de meios e 
reagentes estéreis, amostras e estirpes. 
Principal parâmetro e importância de controlo: O mesmo que os frigoríficos. 
Aspectos críticos: Temperatura ambiente alta pode afectar o desempenho dos congeladores, 
devendo ser colocados em sítios protegidos de fontes de calor e luz solar directa. Podem 
existir gradientes de temperatura dentro da câmara, que devem ser medidos e tidos em conta. 
Deve ser feita uma descongelação frequentemente, assim como limpeza e desinfecção. A 
colocação do material no congelador deve ser feita tendo em conta as circulações de ar, não 
enchendo muito o congelador e deixando espaço entre o material. 
Monitorização e registo: Tal como os outros equipamentos em que a temperatura é um 
factor crítico, a monitorização deve ser feita através de termómetros calibrados independentes 
do sistema de controlo automático. O registo deve ser feito diariamente. 
Acções em caso de desvio: Se forem detectados desvios fora dos limites críticos, as 
definições do congelador devem ser ajustadas e a temperatura verificada novamente após um 
curto período de tempo. Se necessário deve-se recorrer a pessoal qualificado para a reparação 
do equipamento. Dependendo da extensão do desvio, os resultados podem ter que ser 
descartados e as análises repetidas[8].  
4.1.5. ESTUFAS DE ESTERILIZAÇÃO 
Descrição/uso: Estufas de esterilização consistem em câmaras isoladas que permitem 
temperaturas até cerca de 180 1°C e a sua conservação em todo o volume da estufa. São 
utilizadas para esterilizar utensílios de vidro ou metal. 
 FÁBRICA DE AVANCA   
  13  
Principal parâmetro e importância de controlo: Além de se utilizar a temperatura para 
melhorar o crescimento microbiano, esta também é utilizada como forma de esterilização, 
sendo uma das formas mais utilizadas. Após ultrapassar a temperatura máxima anteriormente 
mencionada as células começam a morrer. A eficácia da esterilização por calor é medida pelo 
tempo necessário para que ocorra uma redução decimal na viabilidade de uma população 
microbiana a uma dada temperatura. Esta redução é geralmente denominada por tempo de 
redução decimal (D). A relação entre D e temperatura é exponencial, assim, ao efectuar um 
gráfico entre o logaritmo de D em função da temperatura obtém-se uma linha recta para cada 
temperatura – Figura 2. Esse gráfico pode ser utilizado para calcular o tempo de 
processamento térmico necessário para se alcançar a esterilização[9]. 
 
Figura 2 - Efeito da temperatura por tempo na viabilidade de bactérias mesófilas  
É importante ter em conta as bactérias formadoras de esporos. Os esporos são células 
vegetativas de grande resistência, sendo necessárias temperaturas mais altas para os destruir. 
Aspectos críticos: A eficiência da esterilização nas estufas de esterilização depende do 
cumprimento dos parâmetros de esterilização (180ºC durante pelo menos 1,5horas). Para que 
estas condições sejam cumpridas é necessário ter em conta os gradientes de temperaturas que 
se formam devido a má instalação ou isolamento. Também é importante adaptar o tempo de 
esterilização ao tipo e quantidade de utensílios que se coloca na estufa, uma vez que baixam a 
temperatura a que esta se encontra, sendo necessário um período de tempo superior. Não se 
devem esterilizar recipientes volumétricos de vidro em estufas dado que podem ser 
descalibrados. 
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Monitorização/registo: Tal como indicado anteriormente, para equipamento em que o factor 
crítico é a temperatura, devem ser utilizados termómetros calibrados para a monitorização. 
Estes devem ser colocados em areia para evitar flutuações de temperatura quando a porta da 
estufa é aberta. 
Acções em caso de desvio: Se forem observados desvios na temperatura devem ser tomadas 
medidas de correcção apropriadas. No caso da esterilização de utensílios a forma mais fácil é 
a repetição do ciclo de esterilização[8]. 
4.1.6. AUTOCLAVES 
Descrição/uso: Os autoclaves são utilizados para esterilizar utensílios, meios de cultura e 
reagentes usados em análises microbiológicas, assim como para a sua descontaminação após 
uso. Devem estar equipados com, pelo menos, uma válvula de segurança, um dreno e um 
termómetro colocado no interior da câmara da autoclave. Um segundo termómetro deve ser 
colocado directamente no produto a esterilizar. 
Principal parâmetro e importância de controlo: Para a destruição dos esporos referidos 
anteriormente são necessárias temperaturas superiores a 100ºC. Para tal pode ser utilizado 
calor húmido, por via de um autoclave, no qual a esterilização se faz de uma forma geral a 
121ºC durante 15 minutos. No entanto é necessário tomar algumas precauções, uma vez que 
ao esterilizar produtos volumosos, a transferência de calor para o interior é retardada e o 
tempo total de aquecimento deve ser estendido para assegurar que todo o objecto está a 121ºC 
durante 10-15 minutos. Também deve ser tido em atenção que ao esterilizar meios de cultura, 
temperaturas excessivas podem destruir os nutrientes. De forma a se conseguir uma 
esterilização eficaz sem grandes danos para a constituição dos meios de cultura é aconselhável 
recorrer ao cálculo do F0, que tem em conta o atraso do aquecimento do meio de cultura em 
relação à câmara do autoclave assim como a temperatura máxima do meio de cultura em 
questão para que não haja degradação do mesmo[9]. 
Aspectos críticos: Podem ocorrer gradientes de temperatura se o autoclave não for purgado, 
de forma apropriada, com vapor saturado. Se tal acontecer a esterilização pode variar no 
mesmo ciclo de autoclavagem. A esterilização depende do volume a esterilizar, do tipo de 
recipientes e de fenómenos de transferência de calor. É recomendado o uso de grupos de 
recipientes de tamanho semelhante em cada ciclo para evitar grandes diferenças e obter 
resultados optimizados. Não se deve esterilizar meios de cultura frescos juntamente com 
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meios contaminados para evitar contaminação cruzada. Os programas da autoclave devem ser 
ajustados ao tipo de meio a esterilizar através do cálculo F0, evitando o sobreaquecimento dos 
meios e consequente deterioração dos mesmos. 
Monitorização/registo: A monitorização deve ser efectuada utilizando o termómetro interno, 
e se possível um segundo termómetro inserido num recipiente representativo colocado no 
ponto mais frio do autoclave. Devem ser usados regularmente (exemplo: semanalmente) 
indicadores de fim de esterilização ou indicadores biológicos. O registo deve ser feito em cada 
ciclo de esterilização. 
Acções em caso de desvio: É necessária a aplicação de medidas correctivas no caso de se 
verificarem desvios, estas medidas dependem do tipo e extensão do desvio. Por questões de 
segurança, apenas pessoal qualificado deve efectuar a manutenção e reparação dos 
autoclaves[8]. 
Na Tabela 1 é dado um exemplo de como pode ser feito o registo da calibração de 
equipamentos em que o factor crítico é a temperatura e na Tabela 2 é dado um exemplo de 
como pode ser feito o registo da monitorização da temperatura. 
Tabela 1 - Exemplo de um tipo de registo possível para calibração de equipamentos com temperatura 
como factor crítico 
Equipamento:_____________ Temperatura Requerida:______ Responsável:___________             
Data 
Temperatura determinada 
(exibida) 
Temperatura termómetro 
de calibração 
Observações Visto 
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Tabela 2 – Exemplo de registo de monitorização de temperatura 
 
4.1.7. MEDIDOR DE pH 
Descrição/uso: Um medidor de pH é um aparelho que mede a actividade de iões de 
hidrogénio numa solução a uma dada temperatura, utilizando uma sonda de leitura e um 
eléctrodo de referência, os quais são colocados na amostra. Os eléctrodos de pH devem ser 
capazes de medir com uma exactidão de  0.1 unidades de pH. Estes medidores são utilizados 
para a medição de pH de meios de cultura, reagentes, amostras ou diluições iniciais. O ajuste 
do pH deve ser feito através da adição de uma solução de 40 g/l (1M) de NaOH ou 36,5 (1M) 
de HCl. 
Principal parâmetro e importância de controlo: Cada microrganismo tem um intervalo de 
pH no qual o seu crescimento é possível e geralmente apresenta uma curva de crescimento 
bem definida. A maior parte dos microrganismos apresentam um alcance de crescimento de 2 
a 3 unidades de pH. O pH do meio vai influenciar as taxas de actuação das enzimas da célula, 
assim como a funcionalidade das proteínas membranares[9]. 
Aspectos críticos: É bastante importante a utilização de meios e reagentes com o pH correcto, 
dado que determina o crescimento dos microrganismos.  Para tal é necessário considerar 
vários aspectos ao elaborar um plano de controlo interno, tal como a temperatura, uma vez 
que influencia o pH. Diferentes tipos de eléctrodos podem necessitar de diferentes condições 
de armazenamento, sendo necessário seguir rigorosamente as instruções do fabricante. Após 
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cada utilização os eléctrodos devem ser enxaguados para eliminar resíduos, e depois de uso 
prolongado pode ser necessária uma limpeza mais pormenorizada e regeneração. 
Monitorização/registo: O medidor de pH deve ser calibrado diariamente antes de ser usado 
com pelo menos duas soluções de tampão padrão (geralmente pH 4,0 e pH 7,0 a 20ºC). Se 
forem feitas muitas medições, é necessário efectuar verificações intermédias da calibração. 
Acções em caso de desvio: Em caso de serem observados desvios, é necessário efectuar 
ajustes. Se os ajustes e uma limpeza minuciosa não resolverem o problema, deve-se trocar os 
eléctrodos de pH[8]. 
4.1.8. BALANÇAS 
Descrição/uso: As balanças são aparelhos utilizados para a pesagem de meios de cultura 
desidratados, reagentes e amostras. 
Principal parâmetro e importância de controlo: É necessária a pesagem correcta dos meios 
meios de cultura para que haja uma quantidade correcta de componentes necessários ao 
crescimento microbiano (discutido mais à frente em meios de cultura). 
Aspectos críticos: O uso de quantidades correctas de meios e reagentes é essencial para 
garantir a sua qualidade. Como tal, a pesagem de quantidades correctas de amostras analíticas 
é fundamental para a obtenção de resultados correctos. As balanças devem ser instaladas num 
suporte horizontal estável protegido de vibrações. É importante utilizar uma balança 
apropriada à quantidade a ser pesada e limpar o prato da balança para evitar contacto de 
resíduos com o mecanismo interno da balança. 
Monitorização/registo: Deve-se verificar a exactidão das balanças regularmente por 
calibração com pesos padrão que são fornecidos pelos fornecedores e registar os resultados. 
Acções em caso de desvio: Pelo menos uma vez por ano, todo o intervalo da balança deve ser 
monitorizado, os mecanismos limpos e verificados por uma pessoa qualificada. Deve-se 
ajustar e recalibrar sempre que necessário[8]. 
4.1.9. PIPETAS E OUTROS INSTRUMENTOS VOLUMÉTRICOS 
Descrição/uso: As pipetas e outros instrumentos volumétricos são utilizados para distribuir 
volumes específicos de líquidos. Em certos casos, e dependendo da exactidão necessária, são 
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utilizados balões volumétricos. As pipetas são utilizadas para preparar diluições e 
inoculações. 
Principal parâmetro e importância de controlo: Tal como nas balanças, a medição correcta 
de volumes utilizados na preparação dos meios tem um impacto directo na concentração dos 
componentes presentes no meio. Além disso, o uso de quantidades correctas nas diluições de 
amostras permite a obtenção de resultados precisos. 
Aspectos críticos: A distribuição de volumes correctos de meios, diluentes ou reagentes 
durante a preparação é importante para assegurar a qualidade das análises subsequentes e para 
a obtenção de resultados fiáveis. Devem-se utilizar as pipetas adequadas ao volume a medir. 
Em aparelhos de medição automática ou micropipetas, deve-se garantir uma instalação e 
manutenção de acordo com as recomendações do fabricante. 
Monitorização/registos: O equipamento deve ser calibrado regularmente, especialmente se 
tiver de ser desmontado para ser limpo ou esterilizado. As micropipetas automáticas devem 
ser calibradas regularmente. As pipetas graduadas (plástico ou vidro) utilizadas para diluições 
não necessitam calibração. 
Acções em caso de desvio: Ajustar e recalibrar. Pode ser necessário recorrer a uma pessoa 
qualificada[8]. 
Deve então existir uma planificação que apresente todo o equipamento que tem influência nos 
resultados analíticos, nomeie quais os parâmetros críticos associados, qual a pessoa 
responsável pela sua manutenção, o método aplicado para o seu controlo, que indique a 
frequência com que esse controlo deve ser feito e as acções a serem tomadas quando os 
valores estão desviados do valor padrão definido.  
4.2. MEIOS DE CULTURA E REAGENTES 
Os meios de cultura e os reagentes utilizados em análises microbiológicas têm um papel 
essencial na obtenção de resultados correctos e fiáveis. Assim sendo, devem ser preparados 
com bastante cuidado, e a sua qualidade assegurada e controlada. 
Devem-se obter meios de cultura desidratados e produtos prontos a usar a partir de 
fornecedores que garantam princípios modernos de garantia de qualidade. De qualquer forma, 
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é importante efectuar verificações esporádicas de lotes comprados, em particular de meios de 
cultura. 
Vários aspectos são críticos para a qualidade dos meios preparados e reagentes e devem ser 
abordados no plano de controlo interno, sendo exemplos a recepção e o armazenamento, a 
preparação e esterilização, a utilização e a verificação da qualidade. Em todas estas fases 
devem existir aspectos críticos a ser controlados, monitorização e os devidos registos e acções 
previamente definidas em caso de desvio. Devem ainda existir planos de rastreabilidade que 
permitam identificar a origem, em caso de se detectarem problemas, dos meios e reagentes[8]. 
Detalhes para diferentes passos são desenvolvidos a seguir. 
Principal parâmetro e importância de controlo: Para que os microrganismos cresçam é 
necessário que estes tenham disponíveis diferentes monómeros (ou os seus precursores), ao 
conjunto destas substâncias requeridas para o crescimento chama-se nutrientes. Diferentes 
microrganismos necessitam diferentes complementos nutricionais e nem todos os nutrientes 
são necessários na mesma quantidade. 
Nutrientes 
Todas as células necessitam de carbono, uma vez que é o composto principal em todas as 
classes de macromoléculas. A seguir ao carbono, o elemento mais abundante na célula é o 
azoto. Uma célula bacteriana é constituída por cerca de 12% de azoto, sendo um elemento 
chave em proteínas, ácidos nucleicos e outros constituintes celulares. Desta forma é 
fundamental a presença destes elementos nos meios de cultura. 
Além dos elementos já referidos, existem outros essenciais, mas que são requeridos em 
menores quantidades. Estes elementos são P, S, K, Mg, Ca e Na. O fósforo é necessário para a 
síntese de ácidos nucleicos e fosfolípidos. O enxofre é requerido pelo seu papel estrutural nos 
aminoácidos cisteína e metionina e pela sua presença em várias vitaminas. A importância do 
potássio está relacionada com a sua utilização por parte de muitas enzimas. O magnésio 
funciona como estabilizador dos ribossomas, membranas e ácidos nucleicos, além de também 
ser necessário para a actividade de algumas enzimas. O cálcio ajuda a estabilizar a parede 
celular e desempenha um papel fulcral na estabilidade térmica dos endosporos. Por fim, o 
sódio é tipicamente um reflexo do habitat onde os microrganismos geralmente se encontram, 
havendo casos em que são necessárias grandes quantidades de Na e outros casos em que 
acontece o contrário. É ainda necessária a presença de vestígios de ferro e outros metais. São 
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ainda necessários factores de crescimento, como por exemplo, vitaminas, aminoácidos, 
purinas e pirimidinas. A combinação de todos estes elementos, juntamente com pH, aw e 
potencial redox torna os meios de cultura ferramentas essenciais na recuperação de 
microrganismos, de forma selectiva ou apenas como forma de enriquecimento para obtenção 
de números quantificáveis[9]. 
4.2.1. COMPRA, RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO 
Aspectos críticos: A qualidade do meio de cultura deve ser assegurada desde os fornecedores 
até o seu uso final – os fornecedores de meios de cultura prontos a usar devem providenciar 
certificados de qualidade dos meios que fornecem, o que elimina a necessidade do laboratório 
efectuar testes extensivos aos meios. No entanto, deve-se assegurar que as condições de 
armazenamento são adequadas dado que estes meios são higroscópios e necessitam cuidados 
especiais com a absorção de humidade. Tanto os recipientes abertos como os fechados devem 
ser armazenados em condições apropriadas (temperatura, humidade, protecção da luz, período 
de armazenamento, etc.). 
Monitorização: É fundamental cruzar a conformidade da composição do meio de cultura e 
reagentes, com o descrito nos protocolos antes de fazer as encomendas. Em caso de desvios 
significativos na composição do produto, escolher produtos de outro fornecedor. 
Os meios e reagentes devem ser inspeccionados visualmente durante a recepção, além de 
registar o número dos lotes e datas de validade para assegurar uma gestão adequada do stock. 
É necessário monitorizar os parâmetros de armazenamento, como o tempo e a temperatura. 
Acções em caso de desvio: As unidades danificadas devem ser devolvidas e para produtos 
próximos do fim da validade, é necessário assegurar o desempenho dos meios (ou reagentes) 
antes de os usar para análises de rotina utilizando estirpes de referência, positivas e 
negativas[8]. 
4.2.2. ÁGUA 
Aspectos críticos: A água é um componente muito crítico que influencia o resultado das 
análises. É necessário usar água destilada ou de qualidade equivalente e esta deve ser 
armazenada em recipientes feitos com material inerte como vidro neutro ou polietileno livre 
de inibidores. 
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Monitorização e registo: A água destilada deve ter uma resistência eléctrica de pelo menos 
300‟000 cm. É necessário inspeccionar visualmente, procurando depósitos e em caso de 
dúvida efectuar análises para inibidores como metais pesados[8]. 
4.2.3. PREPARAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO 
Para que se obtenham resultados fiáveis, deve haver uma preparação e esterilização correcta. 
Para que isso aconteça é necessário ter em atenção vários aspectos críticos. 
Aspectos críticos: Não utilizar meios de cultura desidratados ou químicos que apresentem 
mudança de cor ou aparência tais como escurecimento, endurecimento ou com formação de 
aglomerados. Evitar aglutinação ao dissolver o meio. Deve-se permitir que meios que 
contenham agar embebedam apropriadamente antes do aquecimento e deve haver uma 
agitação durante o aquecimento para evitar sobreaquecimento local. Se necessário, o pH deve 
ser ajustado para que após a esterilização e arrefecimento o meio de cultura e os reagentes (se 
aplicável) estejam com o pH correcto. 
Durante a esterilização ocorrem algumas perdas de líquido, logo é necessário ter em conta 
essas perdas. É fundamental evitar esterilização insuficiente mas também sobreaquecimento, 
pelo que se deve ter cuidado em carregar correctamente os autoclaves e fazer uma escolha 
adaptada dos programas de autoclavagem em relação ao meio a esterilizar. Deve-se remover 
os produtos esterilizados do autoclave o mais rapidamente possível para evitar exposição 
prolongada a altas temperaturas.  
Monitorização e registo: Deve-se verificar a aparência do meio de cultura desidratado e 
outros ingredientes, classificar e datar o material esterilizado para evitar confusões e assegurar 
gestão de stock adequada[8]. A qualidade e pureza de todos os reagentes químicos e solventes 
devem ser apropriadas ao método a ser executado. Os meios e reagentes preparados devem 
estar identificados com as seguintes informações: 
 Data de preparação; 
 Concentração; 
 Data de validade; 
 Avisos das precauções de segurança necessárias; 
 Condições de armazenamento; 
 Referência à pessoa que o preparou. 
22 
As soluções volumétricas devem ser verificadas por um método apropriado, como parte do 
plano de controlo interno[7]. Na Tabela 3 é possível ver um exemplo de como pode ser feito o 
registo dos meios preparados. 
Tabela 3 - Exemplo de tabela de registo de controlo de meios - Água peptonada tamponada 
Meio de cultura desidratado: Água peptonada tamponada 
Preparação: Dissolver a quantidade de meio apropriada na quantidade de água necessária, aquecer se 
necessário. pH final: 7,2+/-0,2 (a 25°C) 
Data 
preparação 
Responsável Fornecedor Lote 
Quantidade 
preparada 
Concentração 
Autoclave: nº 
esterilização 
pH 
final 
        
        
        
        
        
        
        
Acções em caso de desvio: Descartar meios de cultura e reagentes que não cumprirem os 
requisitos[8]. 
4.2.4. USO DE MEIOS DE CULTURA E REAGENTES ESTERILIZADOS 
Aspectos críticos: Após a esterilização, os meios de cultura e, alguns reagentes extensos, 
podem ser utilizados de várias formas em diferentes períodos de tempo. Os aspectos críticos 
podem variar dependendo do item considerado. Os meios de cultura e reagentes que têm de 
ser armazenados a temperaturas de refrigeração devem ser equilibrados até a temperatura 
ambiente antes de serem usados. Para liquefazer o meio solidificado, deve ser utilizado um 
banho de água a ferver ou um microondas. Deve-se evitar o sobreaquecimento dos meios, 
removendo os recipientes assim que o agar estiver liquefeito e colocando-os num banho de 
água com termóstato, controlado a 46±1ºC antes de usar. Uma vez liquefeito, não se deve 
repetir este procedimento e as sobras devem ser descartadas. 
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Os suplementos sensíveis ao calor devem ser adicionados ao meio quando este estiver 
arrefecido a 46±1ºC. Deve-se ter atenção e adicionar apenas suplementos que tenham sido 
equilibrados para a temperatura ambiente, dado que soluções frias podem levar à gelificação, 
e assim, a uma distribuição desigual do suplemento. 
Monitorização e registo: Antes de usar, é necessário verificar visualmente a aparência de 
meios e reagentes armazenados, procurando particularmente por dessecação de meios sólidos, 
evaporação de soluções líquidas, mudanças de cor, formação de precipitados, sinais de 
crescimento que indiquem contaminações, etc. [8] A esterilidade dos meios de cultura e 
diluentes deve ser verificada sistematicamente. Para os meios de cultura, devem-se incubar as 
placas de meios nas mesmas condições nas quais são geralmente utilizados. No caso dos 
diluentes, devem ser colocados em meio de cultura e de seguida incubados. Em ambos os 
casos deve-se verificar se ocorreu crescimento microbiano no final do tempo de 
incubação[10]. 
Acções em caso de desvio: Descartar meios de cultura e reagentes que apresentem 
desvios[8]. 
4.2.5. QUALIDADE DE MEIOS DE CULTURA E REAGENTES 
A qualidade de meios de cultura e reagentes usados é essencial nas análises microbiológicas. 
Esta qualidade é assegurada a diferentes níveis: procedimentos de Garantia de Qualidade e 
Controlo de Qualidade ao nível do fornecedor e preparação, armazenamento e utilização 
aplicando Boas Práticas de Laboratório e cumprindo os aspectos críticos delineados 
anteriormente. 
A qualidade dos meios de cultura e reagentes utilizados pode ser verificada utilizando 
diferentes abordagens: 
 Verificação da qualidade de lotes que são recepcionados. 
 Verificação de meios preparados e reagentes utilizando estirpes positivas/negativas ou 
amostras contaminadas/preparadas regularmente. 
 Controle de qualidade sistemático e liberação de lotes preparados para utilização em 
análises de rotina. 
As duas primeiras alternativas são abordagens úteis e frequentemente implementadas em 
combinação em laboratórios para demonstrar o desempenho do método analítico de análise 
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microbiológica. A última alternativa requer uma carga de trabalho elevada, é muito ineficiente 
e não corresponde a princípios modernos de garantia de qualidade no laboratório. 
A primeira é aplicada frequentemente em etapas únicas de análise onde, por exemplo, é 
utilizado apenas um meio. O segundo pode ser bastante útil para demonstrar o desempenho de 
um método utilizando uma sequência de meios diferentes, como cultura de pré-
enriquecimento, enriquecimento e selecção. Em ambos os casos, dados adicionais registados e 
medidas de controlo (p. ex. pH do meio preparado, condições de esterilização, condições de 
incubação) permitem a fiabilidade do trabalho analítico a ser demonstrado. 
A melhor forma de verificar a qualidade e desempenho de meios de cultura e de reagentes é a 
utilização de estirpes conhecidas como controlo positivo e negativo. Estes testes, quando 
efectuados em condições controladas e aplicando boas práticas de laboratório não contribuem 
para o risco de contaminação cruzada do laboratório e da fábrica. O seguimento destas 
práticas também evita a obtenção de falsos positivos ao analisar amostras de rotina. Para 
evitar contaminações cruzadas, é particularmente importante efectuar estas verificações 
seguindo a análise de rotina completa. As placas e recipientes utilizados nestas verificações 
devem ser claramente classificados e identificados. 
Estirpes positivas são usadas para demonstrar a habilidade do meio selectivo suportar o seu 
crescimento e mostrar as reacções características (exemplo: S. aureus em Baird-Parker ou 
agar RPF ou teste da catalase). Estirpes negativas são usadas para demonstrar a habilidade do 
meio selectivo suprimir ou inibir o seu crescimento e para mostrar as reacções características 
de presença/ausência (exemplo: Pseudomonas spp. em VRBG e para o teste da oxidase). 
Suspensões diluídas ou amostras comerciais que contenham baixos níveis de células (como 
cápsulas de Salmonella) podem ser usadas para meios de cultura utilizados em métodos de 
detecção de patogénicos[8]. 
4.3. HIGIENE 
A higiene do ambiente do laboratório e das superfícies das bancadas é um elemento muito 
importante das boas práticas de laboratório. Inclui elementos diferentes como: 
 Aplicação de técnicas de trabalho em assépsia. 
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 Limpeza e desinfecção das superfícies de trabalho, pelo menos antes e depois de efectuar 
análises, e particularmente após derrame de material contaminado. 
 Limpeza e desinfecção, se necessário, dos sistemas de ventilação ou ar condicionado, 
banhos de água, incubadores, frigoríficos, etc. 
 Assegurar a qualidade do ar tomando as medidas apropriadas como evitar correntes de ar 
(fechar portas e janelas), manutenção e substituição de filtros de hottes e câmaras de fluxo 
laminar, se necessário. 
 A qualidade microbiológica de superfícies e do ar (ter em conta o ar condicionado e 
respectivos filtros) deve ser monitorizada regularmente. 
 Eliminação de resíduos e produtos testados[8]. 
Para a desinfecção mencionada recorre-se a desinfectantes, que são químicos utilizados para 
matar microrganismos, mas não necessariamente esporos, e são utilizados em objectos 
inanimados. Por exemplo, desinfectantes como etanol e detergentes catiónios são utilizados 
para descontaminar chão, mesas, superfícies de bancadas, etc. Podem actuar de várias formas, 
sendo as mais comuns, a disrupção das membranas celulares, a dissolução de lípidos e 
desnaturação de proteínas ou actuando como agentes oxidantes[11]. 
Para efectuar o controlo da qualidade microbiológica do ar utiliza-se o método de 
sedimentação, que se baseia na contagem de microrganismos que se acumulam na superfície 
de um meio de cultura de agar (numa caixa de Petri aberta) durante um determinado período 
de tempo (geralmente 15 minutos). É uma forma passiva de amostragem que recolhe 
principalmente partículas pesadas. A placa não deve ser colocada sob luz directa nem numa 
superfície quente. Após o tempo de amostragem terminar, deve-se fechar a caixa e 
incubar[12]. 
O controlo da qualidade microbiológica das superfícies pode ser feito através de três métodos: 
Placas de contacto são indicadas para superfícies lisas, secas e não porosas (p. ex. 
equipamento de linha) e não devem ser usadas em superfícies muito contaminadas; 
Zaragatoas de algodão são indicadas para áreas relativamente inacessíveis (p. ex. fendas, 
cantos e rachaduras) ou superfícies totais de equipamentos pequenos; 
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Esponjas são indicadas para grandes superfícies que podem estar fortemente contaminadas 
(p. ex. chão, paredes). 
Com estes métodos é possível (semi-)quantificar níveis microbiológicos nas superfícies. O 
meio de cultura para a contagem deve ser seleccionado de acordo com os microrganismos 
alvo[11]. 
Devem ser estabelecidos horários regulares e sistemáticos para manutenção, limpeza e 
desinfecção, incluindo monitorização. Devem ser definidas acções correctivas em caso de 
desvios[8].  
Além da limpeza e higienização também é necessário efectuar um plano de controlo do 
ambiente que identifique quais os locais críticos que justifiquem este controlo, qual o método 
a ser aplicado, a frequência, a pessoa responsável e o devido registo. Na Tabela 4 é possível 
ver uma planificação deste tipo de controlo. 
Tabela 4 - Exemplo de uma planificação de controlo do ambiente 
Local Método de análise Frequência Responsável 
Documento 
de registo 
Ar do laboratório 
Placa de 
sedimentação 
Semanalmente Analista  
Ar das estufas 
Placa de 
sedimentação 
Semanalmente Analista  
Água dos banhos Detecção de E. coli Semanalmente Analista  
Filtro da câmara 
de fluxo laminar 
Análise 
microbiológica do 
filtro 
1x3meses Analista  
Ar da câmara de 
fluxo laminar 
Sedimentação Diariamente Analista  
Hottes Sedimentação Diariamente Analista  
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4.4. ANALISTAS 
É feita uma verificação do desempenho dos analistas, analisando a precisão, repetibilidade e 
reprodutibilidade, para assegurar que os resultados são fiáveis e reprodutíveis, através da 
monitorização de resultados e verificando a repetição de resultados para a mesma amostra. A 
precisão entende-se como sendo o grau de concordância entre resultados de testes 
independentes, obtidos sob condições estipuladas. (ISO 5725-1). A repetibilidade corresponde 
à precisão sob condições de repetibilidade, isto é, representa a variabilidade esperada entre 
resultados quando uma amostra é analisada em duplicado. A reprodutibilidade intermédia, 
representa a variabilidade de resultados independentes obtidos por analistas diferentes, 
durante um período de tempo estendido, utilizando equipamentos diferentes num único 
laboratório (variações dentro do laboratório).  
Existe ainda a reprodutibilidade, que representa a variabilidade de resultados independentes 
obtidos em laboratórios diferentes, em dias diferentes, com analistas diferentes, calibrações 
diferentes e equipamentos diferentes (variação entre laboratórios). Isto é feito através de testes 
de proficiência e permite verificar a necessidade de formação e treino adequado dos 
analistas[13]. 
Os testes de proficiência são testes colaborativos inter-laboratórios – testes “P”, em que 
desempenhos inadequados em testes particulares têm de ser seguidos posteriormente e é 
necessário efectuar acções correctivas[7]. 
Estes testes têm vários objectivos: 
 Fornecer uma das ferramentas para avaliar o laboratório; 
 Identificar problemas no laboratório e iniciar acções para os corrigir; 
 Providenciar uma ferramenta de controlo externa de forma a ajudar à gestão e 
melhoria da qualidade dos dados analíticos e métodos; 
 Providenciar um certificado de Proficiência necessário ao processo de acreditação. 
De uma forma sumarizada, é feita uma (ou várias) análise a amostras com concentração de 
microrganismos conhecida (amostras de referência) e os resultados obtidos são comparados 
com o valor de referência.  
Todos os maus desempenhos devem ser alvo de estudo, determinando o que está errado, 
implementando acções correctivas e acompanhando a eficácia dessas mesmas acções[14]. 
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4.5. PLANO DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS MÉTODOS 
A existência de um plano de auditorias internas é necessária, elaborando listas de ocorrências, 
documentos de registo, entre outros, para assegurar o cumprimento dos métodos e protocolos 
estipulados e para preparação para auditorias externas. 
Devem ser levadas a cabo, pelo chefe ou supervisor do laboratório, auditorias internas 
regulares, nas quais se deve verificar a organização, procedimentos e resultados. As auditorias 
devem incluir: 
 Registos de manutenção e limpeza; 
 Uso correcto dos cadernos de laboratório; 
 Auditoria completa a um ou mais métodos analíticos; 
 Registos de calibração de instrumentos; 
 Registos de monitorização das condições de operação[7]. 
Estas auditorias aos métodos analíticos têm como objectivo identificar incumprimentos e 
falhas na execução dos diversos protocolos efectuados no laboratório, estabelecer planos de 
acção para corrigir essas falhas e fazer um acompanhamento da eficácia das medidas 
aplicadas. Ao efectuar a auditoria ao método analítico há vários factores a ter em conta, 
nomeadamente o cumprimento das medidas de segurança associadas ao método em questão 
(exemplo: pesagem dos meios na hotte ou utilização de luvas no manuseamento de alguns 
reagentes), seguimento correcto do protocolo (exemplo: cumprimento dos tempos e 
temperaturas de incubação, aplicação de boas práticas de laboratório), verificar a execução 
dos analistas (exemplo: repetibilidade e reprodutibilidade intermédia) e assegurar que o plano 
de controlo interno está a ser cumprido (exemplo: verificar o preenchimento correcto das 
folhas de registo de temperaturas das estufas ou registos de calibração de balanças). 
Nota: Este tipo de verificação deveria ser efectuado por pessoas exteriores ao departamento de 
controlo de qualidade, mas no caso da Fábrica de Avanca, tem de ser levado a cabo pelos 
chefes de laboratório uma vez que não existe mais pessoal qualificado para este efeito. No 
entanto, esta situação é colmatada pelas auditorias frequentes efectuadas por auditores 
especializados provenientes dos laboratórios regionais. 
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5. METODOLOGIA / RESULTADOS 
5.1. INTEGRAÇÃO 
Este estágio iniciou-se com a integração na equipa do controlo de qualidade e com o 
conhecimento do tipo de trabalho realizado neste departamento, assim como as metodologias 
necessárias à realização desse mesmo trabalho. Assim, de forma a aprender e entender os 
diferentes protocolos utilizados frequentemente nas análises microbiológicas, o trabalho 
inicial passou pela tradução e actualização de todos os protocolos utilizados neste laboratório. 
Este trabalho também permitiu a melhor compreensão e facilidade de consulta dos protocolos 
por parte dos analistas, dado que alguns deles apresentam alguma dificuldade com a língua 
inglesa. Apesar de em auditorias apenas ser exigido a existência dos protocolos em suporte 
físico, independentemente de ser em inglês ou português, é de todo preferencial que estes se 
encontrem na língua portuguesa. De seguida são apresentados os protocolos trabalhados: 
 Técnicas microbiológicas 
 Contagem de aeróbios mesofilos 
 Detecção de Enterobacteriaceae – MPN – método reduzido 
 Detecção e contagem de coliformes 
 Detecção e contagem de Escherichia coli presuntiva MPN 
 Detecção de Salmonella 
 Esporos bacterianos 
 Contagem de Clostridium perfringens 
 Contagem de presumíveis Bacillus cereus 
 Contagem de leveduras e bolores 
 Detecção de Enterobacter sakazakii 
 Detecção e contagem de Staphilococci coagulase positiva 
 Detecção de Enterobacteriaceae – contagem padrão 
 Detecção de Enterobacteriaceae – MPN padrão 
 Contagem de bactérias probióticas 
 Microrganismos do ar 
 Análise microbiológica de superfícies 
 Leites em pó e produtos similares – exame microbiológico 
 Amostragem, manuseamento e preparação de amostras para análises microbiológicas  
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 Plano de controlo interno para laboratórios de microbiologia 
 Filtração de águas por membrana 
 Águas Nestlé – detecção e contagem de Enterococci intestinais 
 Águas Nestlé – contagem de microrganismos cultiváveis 
Terminado o conhecimento teórico iniciou-se a aplicação prática dos conteúdos assimilados. 
Nesta parte foram abordadas as várias componentes das análises microbiológicas, efectuando 
a preparação dos materiais e instrumentos, a preparação de meios de cultura e diluentes e 
execução das análises microbiológicas propriamente ditas. Este trabalho, aprendido nos 
primeiros meses de estágio, foi sendo realizado ao longo de todo o tempo de estágio de forma 
a ajudar a escoar o volume de trabalho muitas vezes elevado. 
Estando entendido o funcionamento do departamento do controlo de qualidade, e mais 
especificamente do laboratório de microbiologia, foi realizado o estudo do plano de controlo 
interno existente, efectuando um mapeamento de todos os documentos relativos ao plano em 
funcionamento – equipamento; meios e reagentes; higiene. Este mapeamento permitiu 
identificar quais os documentos com necessidade de actualização e quais os documentos em 
falta.  
5.2. PLANO DE CONTROLO INTERNO 
5.2.1. PCI – EQUIPAMENTO 
Após a identificação atrás referida, iniciou-se o trabalho de actualização e criação dos 
documentos essenciais à implementação do plano de controlo interno relativo à parte de 
equipamento. A Tabela 5 permite ver os documentos criados ou alvo de maiores 
actualizações, além dos documentos de registo correspondentes. 
Tabela 5 – Principais documentos trabalhados na parte de equipamento do PCI  
Equipamento 
Criação 
 Instrução de controlo de tempos e temperaturas de incubação para 
diferentes microrganismos 
Actualização  Instrução de manutenção de Autoclaves 
 Instrução de operação de Autoclaves 
 Instrução de operação, manutenção e verificação do “stomacher” 
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 Instrução de operação de balanças 
 Instrução de verificação e manutenção de balanças 
 Plano de manutenção do equipamento da sala de preparação de 
meios 
 Plano de manutenção do equipamento da sala de microbiologia geral 
Terminada a documentação que serve de suporte a esta parte do plano de controlo interno, a 
qual se encontra mapeada na Tabela 6, em que os “AVAxxxx” correspondem à codificação 
dos documentos. Os próximos passos consistiram na implementação das modificações 
efectuadas e na elaboração do plano propiamente dito, o qual pode ser visualizado nas Tabelas 
7 e 8. 
Ainda na parte de equipamento do plano de controlo interno, foi realizado um estudo teórico 
em como ajustar os programas dos autoclaves (através do cálculo de F0) aos meios de cultura 
a esterilizar. Com este estudo foi possível determinar a forma de calcular este ajuste, o qual se 
inicia com a determinação do ponto mais frio do autoclave. Estando esse ponto determinado, 
a fase seguinte consiste no registo do comportamento da temperatura com as diferentes 
configurações de carga utilizadas, assim como com os diferentes meios de cultura. 
Com esses registos é possível contabilizar o efeito do aquecimento e arrefecimento do 
autoclave, e consequentemente do meio de cultura, no resultado da esterilização. Este ajuste 
permite determinar o tempo a 121ºC a que o aquecimento/arrefecimento corresponde de 
forma a que o tempo total a 121ºC a que o meio é exposto seja reduzido 
No entanto, para a determinação do ponto mais frio, é necessário recorrer a termopares 
espalhados pelo interior do autoclave, e como este material não estava disponível, não foi 
possível prosseguir com este estudo. 
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Tabela 6 - Mapeamento dos documentos relativos à parte de equipamento do PCI  
Equipamento 
Instrução de 
Operação 
Instrução de 
Manutenção 
Plano de Manutenção Registo 
Sala de preparação de meios 
Balança Toledo AVA7042.02 AVA7070.00 
AVA7328.01 
AVA7311.00 
Banho-maria (Memmert W8 14; Salvis WKV 
25E) 
AVA7385.00 
AVA7313.00 
AVA7518.00 
Dispensador (Omnispense) AVA7352.01 AVA7351.01 AVA7311.00 
Estufa (ST5050) AVA7389.00 AVA7388.00 AVA7513.00 
Frigorifico (Bosh) - AVA7199.00 
AVA7312.00 
AVA7313.00 
Medidor de pH AVA7260.01 AVA7258.00 AVA7249.00 
Autoclave (Fedegari) 
AVA7379.01 
AVA7377.01 
Autoclave (ELV3870 1&2) AVA7377.01 
Millipore Elix - - - 
Hotte AVA7392.00 AVA7391.00 - 
Placas de aquecimento (1;2;3) - - - 
Sala de microbiologia geral 
Balança (PJ4000) 
AVA7042.00 AVA7070.00 
AVA7326.00 
AVA7311.00 
Balança (PM2000) AVA7311.00 
Banho-maria (WB14 44ºC) AVA7385.00 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Banho-maria (Julabo 20B 46ºC) AVA7348.00 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Estufas (Heraeus: B5042; B5050; B5090E) AVA7371.00 AVA7198.00 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Frigorifico (Liebherr) - AVA7199.00 
AVA7312.00 
AVA7313.00 
Ar Condicionado (Carrier) - - - 
Microscópio (Nikon) - AVA7363.00 - 
Stomacher (Starblender LB400) AVA7365.01 - 
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Sala de pesagem Salmonella 
Mini-aspirador (Dustbuster) - AVA7399.00 
AVA7327.00 
- 
Câmara fluxo laminar (Protect 121 ADS 
Laminaire) 
AVA7373.00 AVA7372.00 AVA7370.01 
Balança AVA7042.00 AVA7070.00 AVA7311.00 
Sala Salmonella 
Câmara de fluxo laminar (Nuaire) AVA7405.00 
AVA7329.00 
- 
Estufas (Memmert ICP400 / ICP800 – 1;2;3) AVA7509.00 AVA7412.00 
AVA7313.00 
AVA7518.00 
Frigoríficos (Míele / Fricon) - AVA7199.00 
AVA7312.00 
AVA7313.00 
Câmara UV (Fisher bioblock) - AVA7407.00 - 
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Tabela 7 - Plano de controlo interno – Equipamento – Sala de preparação de meios 
Equipamento Responsável Parâmetro Método Frequência Registo Acção em caso de desvio 
Balança (PG 2002-S) Analista Precisão Verificação com pesos padrão 1xSemana AVA7311.00 
Ajustar e calibrar, tem de ser feito por 
pessoa qualificada 
Banho-maria (Memmert W8 
14) 
Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar Definições 
Banho-maria (Salvis WKV 
25E) 
Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar Definições 
Dispensador (Omnispense) Analista Precisão 
Medir um mínimo de 5 quantidades 
em frascos de medição 
1xSemana AVA7311.00 
Ajustar e calibrar, tem de ser feito por 
pessoa qualificada 
Estufa (ST5050) 
Pessoa que prepara 
meios 
1) Precisão 
2) Controlo da 
temperatura 
1.1) Bio-indicador 
1.2) Papel indicador 
2) Termómetro independente 
1.1) 1xSemana 
1.2) 1xCiclo 
2) 1xCiclo 
AVA7377.01 
AVA7377.01 
AVA7313.00 
Contactar serviços técnicos 
Frigorifico (Bosh) Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar Definições 
Medidor de pH 
Analista ou pessoa 
que prepara meios 
Precisão 
Calibração com soluções tampão 
padronizadas pH 4,0 e pH 7,0 
1xDia, antes de 
usar 
AVA7249.00 
Verificar eléctrodo e electrólito. 
Limpar eléctrodo, ajustar e calibrar 
medidor de pH ou substituir eléctrodo. 
Substituir as soluções tampão 
regularmente. 
Autoclave (Fedegari) 
Pessoa que prepara 
os meios 
Precisão 
1) Gravação contínua 
2) Bio-indicador 
3) Papel indicador 
1) Cada ciclo 
2) 1xSemana 
3) Cada ciclo 
AVA7377.01 Contactar serviços técnicos 
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Autoclave (ELV3870 1&2) 
Pessoa que prepara 
os meios 
Precisão 
1) Gravação contínua 
2) Bio-indicador 
3) Papel indicador 
1) Cada ciclo 
2) 1xSemana 
3) Cada ciclo 
AVA7377.01 Contactar serviços técnicos 
Millipore Elix 
1) Analista 
2) Dep. Química 
Função 
1) pH, visualizar cor/depósitos 
2.1) Condutividade 
2.2) Análise da água para ausência 
de metais pesados, iões, etc. 
1) 1;2xSemana 
2.1) 
Continuamente 
2.2) 1xMês 
 
Tratar para remover depósitos de 
calcário se necessário. 
Hotte 
Pessoa que prepara 
os meios 
Função de 
aspiração 
Papel contra grelha de pré-filtro 1xMês  Substituir filtro regularmente 
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Tabela 8 - Plano de controlo interno - Equipamento - Sala de microbiologia geral / sala de pesagem Salmonella / sala Salmonella  
Sala de microbiologia geral 
Equipamento Responsável Parâmetro Método Frequência Registo Acção em caso de desvio 
Balança (PJ4000) Analista Precisão Verificação com pesos padrão 1xSemana AVA7311.00 
Ajustar e calibrar, tem de ser feito por 
pessoa qualificada 
Balança (PM2000) Analista Precisão Verificação com pesos padrão 1xSemana AVA7311.00 
Ajustar e calibrar, tem de ser feito por 
pessoa qualificada 
Banho-maria (WB14 44ºC) Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar definições 
Banho-maria (Julabo 20B 
46ºC) 
Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar definições 
Estufas (Heraeus) Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar Definições 
Frigorifico (Liebherr) Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar Definições 
Sala de pesagem Salmonella 
Balança (Mettler PE6000) Analista Precisão Verificação com pesos padrão 1xSemana AVA7311.00 
Ajustar e calibrar, tem de ser feito por 
pessoa qualificada 
Sala de Salmonella 
Estufas (Memmert ICP400 / 
ICP800 1;2;3) 
Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar Definições 
Frigoríficos (Míele/Fricon) Analista 
Estabilidade da 
temperatura 
Termómetro 
Termómetro independente 
1xDia 
1xMês 
AVA7518.00 
AVA7313.00 
Ajustar Termómetro 
Ajustar Definições 
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5.2.2. PCI – MEIOS E REAGENTES 
Quanto à componente de meios e reagentes do plano de controlo interno, esta também foi alvo 
de alterações, mostrando a necessidade de actualizações a nível de documentos de registo e da 
criação de um plano de acção que estabelecesse os parâmetros que necessitam de controlo, os 
métodos de controlo, assim como a frequência e respectivo responsável. 
A necessidade de conseguir determinar a origem de um problema num reagente ou meio de 
cultura, quando detectado, deu origem à criação de um plano de rastreabilidade. Foi 
necessário a concepção de uma forma simples de acompanhar o percurso dos constituintes 
dos reagentes e meios de cultura desde a sua recepção até ao resultado final da análise. Para 
esse efeito concebeu-se um código de identificação para acompanhar cada um dos 
constituintes através das diversas fases até ser utilizado na análise microbiológica. Na Tabela 
9 apresentam-se os códigos de identificação que permitem a rastreabilidade. 
Tabela 9 - Exemplo dos códigos de rastreabilidade  
Código interno (Recepção): 
100111    186181864    F1 
     
100111 = Data de recepção 
(10.01.11) 
186181864 = Lote do 
reagente 
F = número do frasco 
(exemplo: 1 de 10) 
Código Autoclavagem: 
A1   120111    C1 
 
A = Autoclave (1 ou 2) 
120111 = Data 12.01.11 
C = Ciclo de autoclave 
diário 
Código meios não autoclavados: 
NA1   250111  
 
250111 = Data 25.01.11 
NA = Meio Não Autoclavado 
É atribuído um código aquando da recepção, como exemplificado anteriormente, que irá 
posteriormente corresponder a um segundo código, de meio autoclavado ou de meio não 
autoclavado, no momento da preparação do meio em questão. Pode-se verificar a forma de 
como esta correspondência foi feita através da observação da Tabela 10.  
Estando o plano de rastreabilidade delineado e os respectivos registos adaptados para a 
inserção, a última etapa passou pela formação dos funcionários a fim de aprenderem como 
efectuar a rastreabilidade dos meios. 
Os documentos de registo criados assim como o plano de controlo em si podem ser 
visualizados na Tabela 11. 
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Tabela 10- Registo de meios preparados e de cruzamento de códigos entre reagentes e meios preparados  
  
Reagente 
Programa 
Autoclave 
Volume 
por 
frasco 
(ml) 
Meio 
pH Rúbrica 
Nome Código Qtd Nome Código Qtd Nome Código 
1 
            
            
            
2 
            
            
            
3 
            
            
            
4 
            
            
            
5 
            
            
            
6 
            
            
            
7 
            
            
            
8 
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Tabela 11 - Plano de controlo interno - Meios e reagentes 
Item Parâmetro Responsável Método Frequência Registo Comentários/Acções em caso de desvio 
Preparação de 
meios e diluentes 
Preparação 
correcta 
Pessoa que 
prepara os 
meios 
pH após esterilização, 
observação da turbidez, 
cor, anormalidades, etc. 
Cada 
preparação 
AVA7335 - 
Registo Meios 
Preparados 
pH Incorrecto, meio não solidifica, cor anormal, 
formação de precipitado, etc. Verificar pH e medidor 
de pH, qualidade da água, ciclo de esterilização 
(sobreaquecimento), qualidade do meio, etc. 
Meios Esterilidade Analista Preparar e incubar várias 
placas (>2) 
Cada Lote AVA7507.00 - 
Registo de 
esterilidade dos 
meios e 
diluentes 
Contaminação – verificar autoclave, qualidade do ar, 
etc. 
Diluentes Esterilidade Analista Inocular e incubar Cada Lote Resultados anormais. Verificar qualidade do meio, 
formulação, suplementos, utilizar novos lotes 
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5.2.3. PCI – HIGIENE E AMBIENTE 
Tal como nas outras componentes, também a parte de higiene do PCI teve que ser actualizada 
aumentando-se a frequência de limpeza e introduzindo no plano alguns locais a higienizar, e a 
parte de controlo do ambiente planeada. A Tabela 12 mostra quais os principais documentos 
trabalhados nesta parte. Para tal foi redefinida a frequência de limpeza dos vários locais, 
assim como quais os locais a higienizar. Além disso foram criadas/actualizadas as folhas de 
registo que permitem assegurar que estas acções são levadas a cabo. O plano de controlo pode 
ser verificado nas Tabelas 13 a 16. No plano estabelecido estão definidos quais os locais a 
higienizar, qual o responsável a verificar essa higienização (e a forma como verificar), a 
frequência e a forma como deve ser feita. 
Quanto à parte de controlo do ambiente, foram estabelecidos novos planos de controlo e os 
respectivos registos. Estes possibilitaram um controlo mais restrito de possíveis 
contaminantes em diferentes partes do laboratório, e verificar se o plano de higiene instituído 
é adequado aos locais determinados, ou se necessita de nova revisão. No plano criado para 
controlo do ambiente foram definidos os locais a serem controlados, o responsável por esse 
controlo, qual o microrganismo a ser pesquisado (na sua maioria microrganismos 
indicadores), a frequência do controlo e o método que deve ser utilizado. Este plano pode ser 
observado nas Tabelas 17 e 18. 
Tabela 12 – Principais documentos trabalhados na parte de higiene e ambiente do PCI 
Higiene e Ambiente 
Actualização  Plano de higiene da sala de preparação de meios 
 Plano de higiene da sala de microbiologia geral 
 Plano de higiene da sala de pesagem „S‟ 
 Plano de higiene da sala da sala „S‟ 
 Registo de limpeza de aparelhos 
 Registo de limpeza de autoclaves 
Criação  Plano de controlo do ambiente da sala de microbiologia geral 
 Plano de controlo do ambiente da sala de pesagem “S” 
 Plano de controlo do ambiente da sala “S” 
 Registo de qualidade microbiológica ambiente 
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Tabela 13 - Plano de controlo interno - Higiene - Sala de preparação de meios 
   
Frequência   
Local/Item Responsável Descrição 
P
o
r 
u
ti
li
za
çã
o
 
D
iá
ri
o
 
S
em
a
n
a
l 
Q
u
in
ze
n
a
l 
M
en
sa
l 
T
ri
m
es
tr
a
l 
S
em
es
tr
a
l 
Comentário/Acção 
                      
Locais de Laboratório Chefia Visual   X             
    
 
              
  
Superfícies de trabalho Analista Visual   X           Desinfectar antes de iniciar trabalho 
    
 
                
Bacias Analista Visual   X           Desinfecção 
    
 
              
  
Balanças Analista Visual X             Limpar prato e superfície exterior 
    
 
                
Banhos-maria Analista Visual     X         
Mudar água, lavar, limpar com pano e sol. 
limpeza 
    
 
              
  
Estufa esterilizadora Analista Visual     X         Higienizar e desinfectar 
    
 
      
  
      
  
Autoclaves Analista Automático     X         Esterilizar 10min, com HCl 
    
 
              
  
Dispensador Analista Automática X             Higienizar tubagens 
    
 
                
Placas de Aquecimento Analista Visual X             Higienizar 
    
 
                
Microondas Analista Visual X             Higienizar 
    
 
                
Medidor de pH Analista Visual X             Limpar e acondicionar electrodo 
    
 
                
Hotte Analista Visual X             Limpar e higienizar após utilizar 
    
 
              
  
Recipientes de Lixo Analista Visual   X           Esvaziar, limpar e desinfectar 
    
 
                
Utensílios amostragem Analista Visual   X           Higienizar e esterilizar antes de usar 
    
 
                
Mat. Limpeza/desinfecção Chefia Visual   X           Controlar stocks 
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Tabela 14 - Plano de controlo interno - Higiene - Sala de microbiologia geral 
   
Frequência   
Local/Item Responsável Descrição 
P
o
r 
u
ti
li
za
çã
o
 
D
iá
ri
o
 
S
em
a
n
a
l 
Q
u
in
ze
n
a
l 
M
en
sa
l 
T
ri
m
es
tr
a
l 
S
em
es
tr
a
l 
Comentário/Acção 
                      
Locais de Laboratório Chefia Visual   X             
    
 
                
Superfícies de trabalho Analista Visual   X           Desinfectar antes de iniciar trabalho 
    
 
                
Bacia Analista Visual   X           Desinfecção 
    
 
                
Ar Condicionado Chefia 
Visual         X     
Mudar filtros se necessário 
Contagem de colónias de ar       X       
    
 
                
Balanças Analista Visual X             Limpar prato e superfície exterior 
    
 
                
Banhos-maria Analista Visual     X         Mudar água, lavar, limpar com pano e sol. limpeza 
    
 
                
Estufas Analista Visual     X         Higienizar e desinfectar 
    
 
                
Frigorífico Analista Visual         X     Higienizar e desinfectar 
    
 
                
Microscópio Analista Visual X             Higienizar 
    
 
                
Stomacker Analista Visual 
    X         Exterior - Higienizar e desinfectar 
      X       Interna - Higienizar e desinfectar 
    
 
                
Recipientes de Lixo Analista Visual   X           Esvaziar, limpar e desinfectar 
    
 
                
Utensílios amostragem Analista Visual   X           Higienizar e esterilizar antes de usar 
    
 
                
Mat. Limpeza/desinfecção Chefia Visual   X           Controlar stocks 
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Tabela 15 - Plano de controlo interno - Higiene - Sala de pesagem Salmonella  
   
Frequência 
 
Tipo de equipamento Responsável Descrição 
P
o
r 
u
ti
li
za
çã
o
 
D
iá
ri
o
 
S
em
a
n
a
l 
Q
u
in
ze
n
a
l 
M
en
sa
l 
T
ri
m
es
tr
a
l 
S
em
es
tr
a
l 
Comentários/Acção 
                      
Locais de Laboratório Chefia Visual   X             
    
 
              
  
Superfícies de trabalho Analista Visual   X           Desinfectar antes de iniciar trabalho 
    
 
                
Utensílios Analista Visual   X           Higienizar e esterilizar antes de usar 
    
 
              
  
Câmara fluxo laminar 
Analista Visual X             Limpar 
Chefia 
Aspiração pré-filtro           X   
Controlo analítico "S" das poeiras Mudar pré-filtro           X   
Mudar filtro absoluto             X 
    
 
              
  
Balanças Analista Visual X             Limpar prato e superfície exterior 
    
 
                
Meios de Cultura/Reagentes Chefia Visual   X           Controlar stocks 
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Tabela 16 - Plano de controlo interno - Higiene - Sala Salmonella 
   
Frequência   
Local/Item Responsável Descrição 
P
o
r 
u
ti
li
za
çã
o
 
D
ía
ri
o
 
S
em
a
n
a
l 
Q
u
in
ze
n
a
l 
M
en
sa
l 
T
ri
m
es
tr
a
l 
S
em
es
tr
a
l 
Comentário/Acção 
                      
Locais de Laboratório Chefia Visual   X             
    
 
              
  
Superfícies de trabalho Analista 
Visual   X           Desinfectar antes de iniciar trabalho 
Salmonella     X           
    
 
                
Utensílios Analista Visual   X           Higienizar e esterilizar antes de usar 
    
 
              
  
Estufas Analista Visual     X         Higienizar e desinfectar 
    
 
      
  
      
  
Câmara fluxo laminar Analista 
Visual   X           Higienizar e desinfectar 
Salmonella     X           
    
 
              
  
Câmara UV Analista Visual     X         Higienizar 
    
 
                
Mat. Limpeza/desinfecção Chefia Visual   X           Controlar stocks 
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Tabela 17 - Plano de controlo interno - Ambiente - Sala de microbiologia geral 
   
Frequência   
Local/Item Responsável Descrição 
D
iá
ri
o
 
S
em
a
n
a
l 
Q
u
in
ze
n
a
l 
M
en
sa
l 
T
ri
m
es
tr
a
l 
S
em
es
tr
a
l 
Comentário/Acção 
                    
Estufa Heraeus B5042 Analista Enterobacterias / GAM   X         Placa de Sedimentação 
    
                
Estufa Heareus B5050 Analista Fungos e leveduras   X         Placa de Sedimentação 
                    
Estufa Heraeus B5090E Analista Enterobacterias / GAM   X         Placa de Sedimentação 
    
                
Ar Condicionado Analista Enterobacterias / GAM   X         Placa de Sedimentação 
    
                
Banho Memmert Analista Presença/Ausência de E. coli   X           
      
            
  
Banho Julabo Analista     X           
    
                
Superficie local 1 Analista Enterobacterias / GAM X           Zaragatoa / Algodão 
    
                
Superficie local 2 Analista Enterobacterias / GAM X           Zaragatoa / Algodão 
    
                
Superficie local 3 Analista Enterobacterias / GAM X           Zaragatoa / Algodão 
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Tabela 18 - Plano de controlo interno - Ambiente - Sala de pesagem Salmonella  / Sala Salmonella  
   
Frequência   
Local/Item Responsável Descrição 
D
iá
ri
o
 
S
em
a
n
a
l 
Q
u
in
ze
n
a
l 
M
en
sa
l 
T
ri
m
es
tr
a
l 
S
em
es
tr
a
l 
Comentário/Acção 
                    
Sala de pesagem Salmonella 
   
      
 
Superfície Analista Salmonella X           Zaragatoa / Algodão 
      
            
  
Câmara de fluxo laminar Analista Salmonella         X   Análise do filtro 
                    
Câmara de fluxo laminar Analista Salmonella X           Placa de Sedimentação 
   
      
 
Sala Salmonella 
   
      
 
Estufa Memmert ICP 400 Analista Salmonella   X         Placa de sedimentação 
      
            
  
Estufa Memmert ICP 800 (1) Analista Salmonella   X         Placa de sedimentação 
                    
Estufa Memmert ICP 800 (2) Analista Salmonella   X         Placa de sedimentação 
      
            
  
Estufa Memmert ICP 800 (3) Analista Salmonella   X         Placa de sedimentação 
      
            
  
Ar condicionado Analista Salmonella   X         Placa de sedimentação 
      
            
  
Hotte Analista Salmonella X           Placa de sedimentação 
      
            
  
Superficie local 1 Analista Salmonella X           Zaragatoas / Algodão 
      
            
  
Superficie local 2 Analista Salmonella X           Zaragatoas / Algodão 
      
            
  
Superficie local 3 Analista Salmonella X           Zaragatoas / Algodão 
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5.2.4. PCI – ANALISTAS 
Para avaliar o desempenho dos analistas, utilizou-se o método de contagem de probióticos, 
uma vez que os outros métodos geram, na sua maioria, resultados nulos ou contagens muito 
baixas. 
Assim, e tendo em conta as condições referidas na introdução, foi calculada a repetibilidade e 
reprodutibilidade dos analistas: 
 Tabela 19 - Resultados dos diferentes analistas na análise da mesma amostra  
Data Análise Analista 
Resultado 1 
Log (UFC/g) 
Resultado 2 
Log (UFC/g) 
Média 
Desvio 
Padrão 
26-04-2011 Analista 1 7,920 7,992 7,956 0,036 
26-04-2011 Analista 2 7,969 7,984 7,977 0,007 
27-04-2011 Analista 3 7,939 7,913 7,926 0,013 
27-04-2011 Analista 4 7,822 7,859 7,840 0,019 
28-04-2011 Analista 5 7,819 7,927 7,873 0,054 
28-04-2011 Analista 6 7,848 7,851 7,849 0,001 
 
Tabela 20 - Tratamento estatístico dos resultados obtidos na Tabela  19 
 Robusto Clássico 
Média geral 7,883 7,888 
Desvio Padrão da média das réplicas 0,054 0,041 
Resultados de Repetibilidade 
Desvio padrão de repetibilidade SD(r) 0,037 0,038 
Desvio padrão relativo de repetibilidade CV(r) 0,5% 0,5% 
Limite de repetibilidade a 95%(r) para resultados em duplicado 0,102 0,103 
Limite de repetibilidade relativo a 95%(r%) para resultados em duplicado 1,3% 1,3% 
Resultados de Reprodutibilidade 
Desvio padrão de reprodutibilidade SD(R) 0,060 0,049 
Desvio padrão relativo de reprodutibilidade CV(R) 0,8% 0,6% 
Limite de reprodutibilidade a 95%(R) para resultados em duplicado 0,165 0,137 
Limite de reprodutibilidade relativo a 95%(R%) para resultados em 
duplicado 
2,1% 1,7% 
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Para o método de análise em questão, segundo as especificações internas da Nestlé, o limite 
de repetibilidade não deve ultrapassar os 0,10 e o limite de reprodutibilidade não deve ser 
superior a 0,24. Tendo em conta estes valores e os resultados obtidos, pode-se concluir que o 
desempenho do método é positivo. 
5.2.5. PCI – PLANO DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS MÉTODOS 
Para o plano de verificação de cumprimento dos métodos foram elaboradas listas de 
ocorrências a serem utilizadas em auditorias internas. Estas listas abordam vários pontos 
essenciais à execução correcta das análises efectuadas no laboratório. São abordados tópicos 
como medidas de segurança, boas práticas de laboratório, procedimento e acções de controlo 
interno (registos de temperatura, limpeza, etc), como pode ser visto na Tabela 21. Os diversos 
pontos são classificados como Conforme (C) ou Não Conforme (NC), podendo ser ainda um 
questão Não Aplicável (NA) à análise em questão. As listas contêm locais para estabelecer 
planos de acção para corrigir as não conformidades e para posterior avaliação desses mesmos 
planos de acção, que podem ser observados na Tabela 22. As listas contêm também um 
fluxograma da análise em questão para um melhor acompanhamento por parte dos 
responsáveis pela verificação do cumprimento do método. 
Foram elaboradas listas de ocorrências para todos os protocolos mencionados anteriormente. 
Tabela 21 - Exemplos de pontos abordados nas listas de ocorrências  
 NA C NC OBSERVAÇÕES 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 
Boas práticas de laboratório     
Material de laboratório em condições 
adequadas 
    
Utilização de luvas     
Pesagem e hidratação dos meios na hotte     
PROCEDIMENTO 
Amostra em pó: Distribuir os pós na 
superfície do TS e permitir hidratação e 
absorção lentas 
    
Entre a preparação da suspensão inicial e o 
tratamento térmico não devem passar mais 
de 10 minutos 
    
Homogeneização à mão da suspensão inicial 
(-1) e retirar X ml para Y ml de TS para 
efectuar a diluição seguinte (-2) 
    
Transferir X ml da diluição -1 para 3 tubos 
de LST duplo e misturar cuidadosamente 
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Incubar a 37±1ºC durante 24±2h     
Incubar em banho-maria a 44±1ºC durante 
24±2h; se não formar gás estender incubação 
até 48±2h 
    
AUTOCONTROLO 
Registo da monitorização da temperatura das 
estufas e banhos-maria 
    
Registo do controlo dos termómetros     
Registo de limpeza (incluindo estufas e 
banhos-maria) 
    
Registo da qualidade do ar das estufas e 
laboratório 
    
 
Tabela 22 - Local para planos de acção e respectiva avaliação de eficácia existente nas listas de 
ocorrências 
Nº 
NC 
PLANO DE ACÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
IMPLEMENTADO 
(S/N) 
1 
    
Avaliação da eficácia: 
 
2 
 
 
   
Avaliação da eficácia: 
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5.3. OUTRAS ACTIVIDADES EXERCIDAS 
Para se obter uma minimização dos custos de análise e de trabalho pode-se recorrer a uma 
mudança de parâmetro de liberação de produto para um parâmetro de monitorização. No 
entanto, para efectuar esta mudança é necessário demonstrar que certas especificações estão 
sob controlo, de forma a garantir que os produtos serão conforme as indicações estabelecidas. 
Assim, foi feito um estudo sobre a quantidade de probióticos em certos produtos. 
A distribuição da quantidade de probióticos em produtos terminados é determinada pela 
variabilidade do processo global, o que inclui a variabilidade analítica. Devem ser 
considerados dois aspectos da capacidade de processo: variabilidade dentro do lote e 
variabilidade entre lotes. Estes aspectos estão relacionados com a variabilidade da quantidade 
de probióticos nas diversas embalagens, dentro do mesmo lote, e também em embalagens de 
lotes diferentes. Além disso, e como referido anteriormente, também é necessário ter em conta 
a variabilidade analítica. Assim sendo, é necessário testar os diversos analistas que efectuem 
esta análise, calculando os valores já mencionados em 5.2.4 de repetibilidade e 
reprodutibilidade.  
Para que um produto possa ser alvo desta mudança de parâmetro, deve cumprir as seguintes 
especificações estipuladas pela Nestlé: 
 Todas as embalagens apresentarem uma concentração mínima de probióticos de 
1,0x10
7
UFC/g ou 7,0log; 
 As análises efectuadas dentro do mesmo lote devem apresentar um coeficiente 
máximo de variação (CV) de homogeneidade máximo de 18%; 
 As análises efectuadas entre lotes devem demonstrar uma capacidade de processo 
(CpK) maior ou igual a 1,3. 
 O desempenho analítico, para esta análise específica, deve ser comprovado através dos 
seguintes valores: 
o Limite de repetibilidade (r) <0,1; 
o Limite de reprodutibilidade (R) <0,24. 
É também necessário a participação em testes de proficiência com amostras dos probióticos 
em questão. Além das especificações referidas é também necessário efectuar um estudo aos 
custos do trabalho analítico de forma a verificar se realmente se verificará uma redução de 
custos. 
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De forma a efectuar o estudo que visa determinar se é possível passar de um parâmetro de 
liberação para um parâmetro de monitorização de produto, foram efectuadas várias análises. 
Os resultados destas análises foram trabalhados utilizando o software de análise estatística 
Qstat, que permitiu obter aos seguintes valores. 
5.3.1. VARIABILIDADE DENTRO DO LOTE 
Data da amostra: 17-03-2011 
Probiótico: Bifidobacterium lactis 
Produto: Farinha láctea com probióticos 
Lote: L1076030 
 
Figura 3 - Concentração de probióticos em diferentes amostras do mesmo lote  
Tabela 23 - Valores relativos à homogeneidade dentro de um lote  
 
Valor 
Limites de confiança 
Inferior Superior 
Média 7,4x107 5,2x107 9,5x107 
SD (Total) 1,3Ex107 9,4x106 2,2x107 
CV (Total) 18,00% 12,70% 30,50% 
SD (Homogeneidade) 1,3x107 9,4x106 2,2x107 
CV (Homogeneidade) 18,00% 12,70% 30,50% 
 SD = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 
0,0E+00
2,0E+07
4,0E+07
6,0E+07
8,0E+07
1,0E+08
1,2E+08
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N
ú
m
er
o
 d
e 
cé
lu
la
s 
(U
F
C
/g
) 
 
Amostra 
Homogeneidade 
52 
Analisando os resultados obtidos, verifica-se que todos os valores estão acima do mínimo 
especificado (1,0x10
7
UFC/g) e que o coeficiente de variação não ultrapassa os 18%. Estes 
dados demonstram que a homogeneidade dentro do mesmo lote se encontra sob controlo e 
dentro dos limites especificados. 
5.3.2. VARIABILIDADE ENTRE LOTES 
 
Desvio Padrão: 1,58x107  Mínimo: 4,25x107 
Média: 7,06x107  Máximo: 1,57x108 
Limite: 1,00x107  Nº pontos: 213 
Cpk= 1,3    
CpK = Capacidade de Processo 
Na análise dos dados obtidos nesta parte do estudo é possível verificar que também aqui todos 
os valores estão acima do mínimo requerido e que o valor da capacidade de processo é o 
pedido, CpK=1,3. Estes valores vêm comprovar que a homogeneidade entre lotes também 
está sob controlo e conforme os limites especificados. 
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Figura 4- Concentração de probióticos em lotes diferentes ao longo do tempo 
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5.3.3. DESEMPENHO DO MÉTODO ANALÍTICO 
Em relação aos dados correspondentes ao desempenho do método analítico, dado que já 
tinham sido obtidos resultados relativos a este método, foram utilizados os resultados obtidos 
na  avaliação dos analistas. Assim, é possível verificar que o limite de repetibilidade obtido 
(0,102; 0,103) se encontra no limite do máximo pretendido (0,10). Quanto ao limite de 
reprodutibilidade, este encontra-se abaixo do limite estabelecido (0,24), tendo sido obtido os 
valores 0,165 e 0,137. 
Face a estes resultados, verifica-se que é possível fazer a alteração de parâmetro. No entanto, 
ainda se encontra em fase de estudo a análise aos custos, o que vai ditar se a mudança é 
vantajosa ou não. 
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6. CONCLUSÃO 
Após seis meses de estágio, o plano de controlo interno existente no laboratório foi 
completamente revisto. As componentes de equipamento e higiene foram na sua maior parte 
actualizadas, o que se deveu a mudanças de algum do equipamento de laboratório e a 
necessidade de aumentar a frequência de limpeza de certos locais/aparelhos. Na parte de 
controlo dos meios e reagentes as maiores alterações foram ao nível do registo dos meios de 
cultura preparados e da implementação de um sistema de rastreabilidade desses mesmos 
meios. A componente de controlo microbiológico do ambiente foi completamente 
reestruturada, tendo sido feito um novo planeamento assim como criados novos registos. Por 
fim foi introduzida uma nova componente, respeitante à verificação do cumprimento dos 
métodos de análise. 
Desta forma, é agora possível efectuar um melhor controlo dos parâmetros que influenciam os 
resultados analíticos, conferindo uma maior fiabilidade a esses mesmos resultados. 
Quanto à mudança de um parâmetro de liberação para um parâmetro de monitorização 
verificou-se que esta alteração é possível. No entanto, é necessário que o estudo sobre os 
custos, que se encontra em curso, viabilize esta mudança. 
A nível pessoal, este estágio possibilitou a oportunidade de ter contacto com áreas de trabalho 
diferentes, realizando um tipo de trabalho diferente do desenvolvido ao longo do percurso 
académico, algo que penso ser essencial nos dias de hoje em que é fundamental ter a 
capacidade de adaptação aos mais diversos tipos de trabalho. Permitiu também o contacto 
com pessoas de áreas diferentes, mostrando como se trabalha em equipas multidisciplinares e 
na indústria. Aprendi novas metodologias de trabalho e verifiquei as principais diferenças de 
trabalho efectuado a nível de universidade e trabalho industrial.  
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ANEXOS 
1. PRODUTOS DOS DIVERSOS SECTORES –  FÁBRICA DE AVANCA 
 
 
 
Sector IIA 
(misturas a seco) 
 
Gelatina (Morango, Laranja, Ananás, Tuti-fruti, Pêssego) 
Click (Maracujá, Limão, Ananás, Laranja) 
Top / Chocolate em pó / Chocolate Quente / Achocolatados 
Mousse (Morango, Chocolate, Ananás) 
Pudim (Flan de ovos, Chocolate, Caramelo, Baunilha) 
Leite-creme 
Solúveis em saquetas 
 
 
  
            
 
 
 
 
    
com soro 
 Cappuccino Topping 
Milano Cappuccino Topping 
 
 
      
Sector “Nestlé 
Professional” 
 
          
 
    
Matéria-
prima: 
Leite 1% 
   
com açúcar 
 
Nestlé 1% açucarado 
 
 
 
  
     
 
 
        
 
 
    
 
sem soro 
 
sem açúcar 
 
Nestlé 1% 
Carnation 
Milano Premium Dairy 
Whitener 
 
 
 
    
 
 
 
Sector IV 
(leites em 
pó) 
       
 
   
 
 
  
com cálcio 
 
Molico 
 
 
       
 
 
         
 
 
 
  
 
 
  
5,8% (com soro e 
açúcar) 
 
Classic Topping 
Lacta 
Lacta maxi 
 
 
     
 
 
  
Matéria-
prima: 
Leite 16% 
     
 
 
    
10% (sem soro e 
com açúcar) 
 
Alpina 
Melkproduct  
 
 
 
    
         
    
 
  
Com lecitina 
 
Nestlé 16% 
 
 
     
  
ii 
 
      
Lácteas 
 
Cerelac (Standart, Banana 0% açúcar c/ BL, 
Banana Laranja 0% açúcar c/ BL, 5 Frutos c/ 
BL, 5 Frutos 0% açúcar c/ BL, Maçã 0% açúcar 
c/ BL, Pêra 0% açúcar c/ BL)        
  
 
Alimentação 
infantil 
  
      
   
      
Não 
Lácteas 
 
8 Cereais mel 0% açúcar c/ BL, 8 Cereais 
Multifrutos 0% açúcar c/ BL, 5 Cereais 0% 
açúcar c/ BL, 5 Cereais 0% açúcar s/ BL, 8 
Cereais cacau 0% açúcar c/ BL 
Sector 
III 
 
   
 
   
            
   
All Family 
 Farinha Pensal Cacau 
Nestum (Mel, Mel 20% integral 5 Cereais, Multifrutos, Maçã-canela, 
Chocolate)     
 
Sector IIIA 
 
Chocapic; Estrelitas; Trio; Fibre1 
 
 
 
 
  
Sector II 
 
Bolero; Brasa; Cevada; Eko; Eko mel; Eko fibra, Mokambo; Tofina 
 
Sector V (Goliath) 
 
Nescafe mocha cap; Nescafe capp.; Nescafe Leite macchiato 
 
Sector VIII 
 
Natas 
 
Natas Longa vida (30% gordura) 
Natas light - Sveltesse (16% gordura)   
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2. ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARA BACTÉRIAS DE RELEVÂNCIA PARA 
ALIMENTOS E AMBIENTES DE PRODUÇÃO ALIMENTAR 
Bactérias Gram negativas  
Fenótipo Género 
Oxidase -  
Dissimilação1 da glucose 1-2  
Móveis Xanthomonas 
Não móveis Acinetobacter 
Dissimilação da glucose 3-4  
Lactose +  
Citrato - Escherichia 
Citrato +  
Reacção vermelho metilo + Citrobacter/Kluyvera 
Reacção vermelho metilo -  
Móveis Enterbacter/Erwinia 
Não móveis Klebsiella 
Lactose -  
β-Galactosidase –  
Móveis  
Ureia - Salmonella 
Ureia + Proteus 
Não móveis Não móveis 
β-Galactosidase +  
Produção H2S + Citrobacter 
Produção H2S -  
Lisina Descarboxilase - Yersinia 
Lisina Descarboxilase +  
Arabinose + Hafnia 
Arabinose - Serratia 
Oxidação do etanol a ácido acético a pH<4,5 Acetobacter/Gluconobacter 
Oxidase +  
Dissimilação da glucose 1  
Micro-aerófilo Campylobacter 
Aeróbio  
Móveis Alcaligenenes/Comamonas 
Não móveis Não móveis 
Dissimilação da glucose 2 Pseudomonas 
Dissimilação da glucose 3 Vibrio/Plesiomonas 
Dissimilação da glucose 4 Aeromonas 
1Dissimilação da Glucose: 1 Não dissimilada; 2 Oxidativo; 3 Fermentativo; 4 Fermentativo aerogénico 
  
iv 
Bactérias Gram positivas   
Fenótipo Género 
Bastonetes  
Sem esporos  
Catalase + Listeria / Corynebacterium / Brevibacterium / 
Arthrobacter / Cellulomonas /  Curtobacterium / 
Microbacterium / Brochotrix 
Catalase -  Lactobacillus 
Esporos  
Catalase + Bacillus 
Catalase -  Clostridium 
Cocos  
Catalase +  
Dissimilação da glucose1 1-2 Micrococcus 
Dissimilação da glucose 3 Staphylococcus 
Catalase -  
Dissimilação da glucose 3 Streptococcus / Enterococcus / Pediococcus / 
Lactococcus 
Dissimilação da glucose 4  
1Dissimilação da Glucose: 1 Não dissimilada; 2 Oxidativo; 3 Fermentativo; 4 Fermentativo aerogenico 
 
 
 
 
 
 
 
 
